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Introduccion

Descripcion general del producto

OneTouch Reveal® es una aplicacién web de control de la diabetes. La aplicacion esta disefiada para ayudar a los
profesionales sanitarios y a las personas con diabetes a llevar a cabo un seguimiento de los niveles de glucosa y las
dosis de insulina. La aplicacion web OneTouch Reveal® incluye informes imprimibles, mensajes de patrones, y la
posibilidad de visualizar y transferir datos a distancia para el tratamiento de los niveles de glucosa. La aplicacién web
OneTouch Reveal® es compatible con mltiples dispositivos.

Entre los ejemplos de informes se incluyen los siguientes:

» Resumen del paciente: descripcion general de los patrones y excursiones glucémicas, las pautas posologicas y de
analisis, y las estadisticas comparativas fundamentales para las fechas seleccionadas.

» Analisis de excursiones glucémicas: lista de todos los patrones de glucosa e insulina para unas fechas
seleccionadas.

 Vista diaria integrada: vista por hora del dia de los resultados de glucosa, la ingesta de hidratos de carbono y los
datos de dosis de insulina.

e Cuaderno de analisis: recoge los resultados de glucosa y los datos sobre hidratos de carbono e insulina y los
muestra en columnas por hora del dia.

Consulte Descripcion general de los detalles del informe para obtener mas informacion.

Los mensajes de patrones se muestran en varios informes. Estos mensajes pueden incluir detalles sobre lo siguiente:

e Niveles de glucosa y dosis de insulina.

o Episodios de hipoglucemia e hiperglucemia a lo largo de un intervalo de fechas especifico en funcién de las
comidas, la hora del dia y el dia de la semana.

e Variabilidad de glucosa, en la que se incluyen las ocasiones en que los episodios de hipoglucemia e hiperglucemia
se siguen los unos a los otros inmediatamente.

Consulte Mensajes de patron para obtener mas informacion.

Transferencia y acceso a los datos de forma remota:

e Los pacientes pueden transferir sus datos desde su domicilio y usted podra visualizarlos en la clinica.
e Los pacientes pueden imprimir los informes en su domicilio y llevarlos a la consulta.

Puede descargar una copia de este archivo de ayuda haciendo clic en Ayuda en la esquina superior derecha de la
pantalla, haciendo clic en Manual del usuario de OneTouch Reveal®y abriendo o descargando una version

en PDF del mismo. Necesitara Adobe® Acrobat® Reader® u otra aplicacion de PDF para poder leer el archivo de
ayuda.

¢ Visite nuestro sitio web o pongase en contacto con Atencion al cliente para descargar o solicitar una copia impresa.
e Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros para solicitar asistencia en:
900 100 228 llamada gratuita (Horario de atencion telefonica, laborables de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h)

contacto.es@onetouch.com
OneTouch.es/OneTouchReveal

Uso previsto



https://onetouch.es/OneTouchReveal

La aplicacion web OneTouch Reveal® se ha disefiado para personas con diabetes o profesionales sanitarios, para su uso
en el domicilio o en instalaciones sanitarias, para ver los datos desde casa, con dispositivos como los medidores de
glucosa en sangre o bases de datos de servidores, y para registrar, visualizar, controlar y marcar los datos de glucosa en
sangre, asi como otros indicadores relacionados con la insulina, los hidratos de carbono y la actividad, todo ello con la
finalidad de tener la diabetes controlada.

Los médicos o sanitarios también pueden usar la aplicacion web OneTouch Reveal® para activar la funcion Mentor de
Insulina (Insulin Mentor™) de la aplicacién mévil OneTouch Reveal®.

ADVERTENCIA: Los informes se utilizan para ayudar a los pacientes a controlar su diabetes; haga que su profesional
sanitario los vea antes de realizar cambios en su pauta posologica.

Requisitos del sistema

Para acceder a la lista de dispositivos compatibles, asi como a la lista de requisitos de hardware y software necesarios
para usar la aplicacion web OneTouch Reveal®, haga clic en el siguiente enlace:

OneTouchReveal.es/support/es ES/

El uso continuado de un medidor o navegador no compatible implica un mayor riesgo informatico para los usuarios

finales con el tiempo. Mantenga la aplicacion web OneTouch Reveal® actualizada con la Gltima version porque las
actualizaciones criticas y los parches de seguridad a menudo se distribuyen a través de estas actualizaciones. A pesar de

que la aplicacién web OneTouch Reveal® utiliza protocolos de cifrado y autenticacién de extremo a extremo para
proteger su informacion, ni los usuarios ni los profesionales sanitarios deben acceder a la aplicacion web desde
dispositivos y navegadores no compatibles.

NOTA: Los exploradores o programas no compatibles pueden no funcionar correctamente con la aplicacion web
OneTouch Reveal®.

Asistencia técnica

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de la aplicacién web OneTouch Reveal®, pongase en contacto con Atencién al
cliente en contacto.es@onetouch.com o en el 900 100 228 llamada gratuita (Horario de atencion telefonica, laborables
de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h).


https://onetouchreveal.es/support/es_ES/
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Procedimientos Iniciales

Procedimientos Iniciales

La aplicacion web OneTouch Reveal® ofrece funciones tales como la impresion de informes, la administracion de

centros sanitarios y la transferencia de datos del dispositivo del paciente a distancia. La aplicacion permite configurar y

personalizar su cuenta.

Los informes de OneTouch Reveal® se crean "de forma dinamica". Es decir, los datos, estadisticas, calculos y mensajes

de patrones que se muestran en los informes se basan en las selecciones, preferencias y datos del dispositivo que se

guardan en la aplicaciéon web OneTouch Reveal® en el momento en que se genera el informe. A medida que se realizan

cambios en la aplicacién web OneTouch Reveal® (p. ¢j., cambiar los intervalos objetivo, agregar o eliminar un
dispositivo, transferir mas datos, etc.), el contenido que se muestra en los informes (incluidos los célculos y los

mensajes de patrones) también cambia.

Antes de nada, necesitara una cuenta para utilizar esta aplicacion. Si no posee una cuenta, péngase en contacto con
900 100 228 llamada gratuita o visite OneTouchReveal.es/register para obtener mas informacion.

Navegacioén

La aplicacion web OneTouch Reveal® contiene las pestafias, vinculos e iconos necesarios que le ayudaréan a
desplazarse entre las diferentes pantallas y realizar las selecciones.

Tabla 1. Iconos de navegacion de OneTouch Reveal®

Seleccionar

Para llevar a cabo lo siguiente

O

Ir hacia atras o hacia delante

v

Ordenar en orden ascendente o descendente

Visualizar el perfil del paciente

Visualizar el informe de paciente

Acceder al selector de fecha del calendario

DEE»}

Acceder a las solicitudes pendientes de pacientes y los
dispositivos que se van a asignar

Tabla 2. Iconos de OneTouch Reveal®

Icono

Mensaje

&

Icono de la Herramienta de transferencia de datos

i

Informacion adicional

A

Advertencia o precaucion

Tabla 3. Otros iconos

Icono

Mensaje



https://onetouchreveal.es/register

Icono Mensaje

o | Fabricante

Conceptos basicos de la aplicacion web OneTouch Reveal®

La aplicacion web OneTouch Reveal® clasifica a los usuarios en uno de estos tres grupos: paciente, usuario del centro
sanitario o administrador del centro sanitario. Un usuario clinico designado como administrador clinico puede llevar a
cabo funciones no disponibles para los usuarios clinicos. Consulte la 7Tabla resumen de las funciones y derechos de
administracion.

NOTA: Una cuenta debe tener en todo momento al menos un administrador del centro sanitario.

La informacion de la aplicacion web OneTouch Reveal® se agrupa en cuatro pestafias: Pacientes, Informes,
Administrar el centro sanitario yUsuarios del centro sanitario. Todos los usuarios clinicos
pueden ver y acceder a las pestafias Pacientes ¢ Informes, pero solo los usuarios designados como administrador
clinico pueden utilizar las pestafias Administrar el centro sanitarioyUsuarios del centro
sanitario. Consulte Utilizacion de la aplicacion web OneTouch Reveal para obtener mas informacion sobre cada
pestaiia.

Tabla 1. Tabla resumen de las funciones y derechos de administracion

Tarea Paciente Usuario del centro Administrador del
sanitario centro sanitario
Crear una cuenta propia / /
Crear una cuenta para la
clinica
Crear cuenta del paciente v

Eliminar un paciente del
centro sanitario

v
v
v
Transferir datos del v v v
dispositivo

Visualizar, imprimir y v
guardar informes propios

Visualizar, imprimir y / /
guardar informes del
paciente

Agregar (o eliminar) v
usuarios del centro
sanitario

Configurar preferencias v v v
propias

Configurar las v
preferencias de usuario
del centro sanitario

Configurar las v
preferencias del centro
sanitario




Capitulo

3

Utilizaciéon de la aplicacion web OneTouch Reveal®

Iniciar sesion

1. Vaya a OneTouchReveal.es con el explorador web.
2. Introduzca su Nombre de usuario o direccién de correo electrdnicoy Contraseifia.

3. Haga clicen Iniciar sesién.

NOTA: Para garantizar la seguridad de su informacion, ne comparta su contrasefia con nadie y cdmbiela cada 90 dias.
NOTA: En cada inicio de sesion, debera introducir un segundo factor de autenticacion en forma de codigo de acceso, que se
puede enviar a su direccion de correo electronico o a través de una extension del navegador de un tercero. La aplicaciéon web
OneTouch Reveal® le guiara mediante una serie de pasos para configurar la autenticacion multifactor la primera vez que inicie
una sesion.

NOTA: Mantenga la aplicacion web OneTouch Reveal® actualizada con la tltima version porque las actualizaciones criticas y
los parches de seguridad a menudo se distribuyen a través de estas actualizaciones. A pesar de que la aplicacion web

OneTouch Reveal® utiliza protocolos de cifrado y autenticacion de extremo a extremo para proteger su informacion, ni los
usuarios ni los profesionales sanitarios deben acceder a la aplicacion web desde dispositivos y navegadores no compatibles.

Utilizacion de la aplicacion web OneTouch Reveal®

Cuando inicie la sesién por primera vez en la aplicacion web OneTouch Reveal®, vera una serie de pestafias. Puede
hacer clic en las pestafias para acceder a las tareas dentro de la pestafia. No todas las pestafias estan disponibles para
todos los usuarios. Sélo los Administradores de centro sanitario veran las pestafias Administrar el centro
sanitario y Usuarios del centro sanitario cuando inicien la sesion, puesto que las tareas de esas pestafias
solo las pueden llevar a cabo los Administradores de centro sanitario.

En esta seccion del Manual del usuario se explican las diferentes tareas que puede realizar en cada pestaiia de la

aplicacion web OneTouch Reveal®. Puede leer més informacion sobre todas las tareas de las pestafias Pacientes,
Informes, Administrar el centro sanitario yUsuarios del centro sanitario. Cada una de estas
pestafias comienza con una descripcion general de la pestaiia y sus tareas. A continuacion, se ofrecen instrucciones para
realizar cada tarea.

Ademas, también podra encontrar instrucciones acerca de las elecciones que se encuentran en el vinculo
Configuracién, situado en la esquina superior derecha de cada pantalla.

NOTA: El término glucosa en el manual hace referencia a la glucosa en sangre o a los datos de monitorizacion continua de
glucosa (CGM).

Configuracion

El enlace Configuracién permite configurar el informe favorito que desea ver y las opciones de informes, ademas
de determinar la informacion general que desea que se vea.

Tareas en el enlace Configuracién
Perfil

Agregar o cambiar su informacion personal, entre la que se incluye la siguiente:


https://onetouchreveal.es/

Editar la informacion general

Editar la informacidn personal sobre usted y su especialidad. Consulte Editar la informacién general.

Editar la informacion de contacto

Editar su direccién, nimero de teléfono y direccion de correo electronico. Consulte Editar la informacion de contacto.

Cambiar la contrasena

Cambiar la contrasefia de OneTouch Reveal®. Consulte Cambiar la contraseiia.

Cambiar su direccion de correo electronico

Cambiar su direccion de correo electronico. Consulte Cambiar su direccion de correo electronico.
Editar idioma

Elegir el idioma que utiliza la aplicacion web OneTouch Reveal® de un listado de idiomas compatibles en su pais.
Consulte Editar idioma.

Informes del medidor y Informes de la bomba

Editar informesEditar las preferencias del informe del medidor y la bomba

Para mas informacion sobre la edicion de sus preferencias de informe para lo siguiente. Consulte Editar las preferencias
del informe del medidor y la bomba.

e Elegir el informe predeterminado
Su informe predeterminado serd el primer informe que se mostrard al visualizar informes de cada uno de sus
pacientes.

e Configurar un intervalo de fechas predeterminado para los informes
El intervalo de fechas predeterminado permite seleccionar un intervalo de 14, 30 o 90 dias, o bien uno
personalizado. Esta configuracion predeterminada se aplicara a los datos que se muestran en los informes que
puedan ajustarse a su seleccion.

¢ Seleccionar qué informes desea imprimir al escoger la impresion de un grupo de informes
Marque todos aquellos que desee imprimir de un grupo de informes y solo dichos informes se imprimiran.

La aplicacion permite establecer preferencias de informes por separado para los medidores y las bombas. Por ejemplo,
puede elegir el informe Resumen del paciente como favorito para los informes del medidor y el informe Vista diaria
integrada como favorito para los pacientes que utilizan bomba. Por ejemplo, puede considerar que algunos informes
tienen una informacién muy valiosa para los pacientes que utilizan bombas y, por lo tanto, desear incluirlos en la
impresion de un grupo de informes sélo para los informes de bombas.

Opciones de informe

Editar opciones de informe

La representacion grafica y la visualizacion de estadisticas se incluyen en las opciones de informe tanto para los
informes de contadores como de bombas. Para mas informacion, consulte Editar Opciones de su informe.

Para obtener mas informacion acerca del funcionamiento de los intervalos objetivo de glucosa y las preferencias de
informes, lea Jerarquia de las preferencias.

Instrucciones de configuracién

Estas son las instrucciones para las pestaias Per£il, Informes del medidor, Informes de la bombay
Opciones de informe en Configuracién.

Perfil

Haga clic en Per£il para editar la informacion de la cuenta.

Editar la informacion general

Edite el nombre y otra informacion de la cuenta aqui. Tenga en cuenta que algunas entradas son obligatorias.
1. Haga clic en Configuracién.



2. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacién general.

3. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar la informacion de contacto

Editar la direccion, el nimero de teléfono y la direccion de correo electronico.

1. Haga clic en Configuracién.

2. Haga clic en Modificar a la derecha de Informacién de contacto.

3. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Cambiar la contraseiia

Las contrasefias deben tener entre 8 y 16 caracteres, y contener al menos una letra y un niimero.

1. Haga clic en Configuracién.

2. Haga clic en Cambiar contraseifia ala derecha de Nombre de usuario/contraseifia.
3. Introduzca la contrasefia actual.

4. Introduzca la contrasefia nueva y confirmela.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Cambiar su direccion de correo electrénico

Puede cambiar la direccion de correo electronico que se proporcioné al crear su cuenta de OneTouch Reveal®, pero recuerde:

¢ Sudireccion de correo electronico puede ser también su Nombre de usuario.
e ElNombre de usuario creado como parte de su cuenta de OneTouch Reveal® no se puede cambiar.
e Debe tener una direccion de correo electrénico asociada con su cuenta de OneTouch Reveal®.

. Haga clic en Configuracién.
. Haga clic en Modificar a la derecha de Correo electrénico.
. Introduzca una nueva direccion de correo electronico.

. Introduzca su contrasefia para confirmar el cambio de la direccion de correo electrénico.

[ T N O R S R

. Haga clic en Guardar.

Editar idioma

NOTA: Solo puede seleccionar los idiomas admitidos por la aplicacion web OneTouch Reveal® en su pais.
1. Haga clic en Configuracién.

2. Haga clic en Modificar a la derecha de Idioma.

3. Haga clic en el ment desplegable Idioma y seleccione un idioma.

4. Haga clic en Guardar.

Editar las preferencias del informe del medidor y la bomba

Editar las preferencias para ver e imprimir informes. La aplicacion web permite establecer preferencias por separado para los
informes del medidor y de la bomba. Consulte Configuracion para obtener mas informacion acerca de las preferencias de
informes que se pueden establecer.

1. Haga clic en Configuracién.

2. Editar las preferencias de informes.

Para Pasos que debe llevar a cabo




Para Pasos que debe llevar a cabo

Editar informes del medidor Haga clic en Informes del medidor y siga los
pasos que se indican a continuacion.

Editar informes de la bomba Haga clic en Informes de la bomba y siga los
pasos que se indican a continuacion.

3. Haga clic en Modificar en el extremo derecho.

4. Puede realizar las siguientes acciones:

Para Pasos que debe llevar a cabo

Seleccionar un informe predeterminado Seleccione de la lista desplegable el informe que
desea que se muestre en la pantalla cuando visualice
los informes de un paciente.

Seleccionar intervalo de fechas predeterminado Seleccione de la lista despegable el numero de dias
(14, 30, 90 o un intervalo personalizado) que desea
incluir en cada informe.

Seleccionar informes para Impresion por lotes Cuando elija la opcion de impresion por lotes
(multiples informes), marque la casilla situada junto a
cada uno de los informes que desee imprimir.

Los informes aparecen enumerados bajo su funcion
principal (Resumir, Analizar o Inspeccionar).

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar Opciones de su informe

Es posible personalizar la visualizacién de los datos en los informes. Puede encontrar un listado con las opciones y sus
correspondientes descripciones en el vinculo Opciones de informe.
1. Haga clic en Configuracién.

2. Haga clic en Opciones de informe.
3. Haga clic en Modificar ala derecha de Opciones de informe.
4. Haga clic en el recuadro situado junto a cada opcion que desee.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Pestana Pacientes

La pestafia Pacientes le permite crear y vincular la cuenta OneTouch Reveal® de un paciente a la clinica, establecer
intervalos objetivo para un paciente individual, administrar dispositivos u otra informacion general para un paciente.
También puede visualizar informes o imprimir un grupo de informes desde esta pestaiia.

Tareas dentro en la pestana Pacientes

Encontrar un paciente

Encontrar un paciente con una cuenta OneTouch Reveal® que ya se encuentre vinculada a su centro sanitario. Consulte
Buscar un paciente. Filtrar pacientes por diferentes categorias, buscar un paciente, desplazarse por la lista de pacientes y
ordenarla.

Tareas del paciente en la pestaina Pacientes
Las tareas siguientes requieren que primero busque un paciente y después haga clic en el nombre del paciente en la

columna Paciente. Se cargara la pestafia Per£il del paciente.

Editar informacion general del paciente
Editar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y otra informacion personal. Consulte Editar informacion general del
paciente. Una vez que el paciente haya finalizado el registro de la cuenta, usted solo podra editar su ntimero de



identificacion.

Editar informacion de contacto del paciente

Editar su direccién, niimero de teléfono y direccion de correo electronico. Consulte Editar informacion de contacto del
paciente. Una vez que el paciente haya finalizado el registro de la cuenta, usted no podra editar su informacion de
contacto.

Cambiar objetivos de glucosa del paciente

Editar el tipo de diabetes y los intervalos objetivo de glucosa para un paciente en concreto. Consulte Cambio de los
objetivos de glucosa del paciente. Para obtener informacion adicional sobre estos ajustes, consulte Jerarquia de las
preferencias.

Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para su paciente

Para configurar la funcién Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para un paciente, consulte Activacion de la funcion
Mentor de Insulina (Insulin Mentor) para su paciente.

Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para el dispositivo movil de su paciente

Para configurar la funciéon Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para el dispositivo movil de un paciente, consulte
Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor) en el dispositivo movil del paciente.

Editar el idioma del paciente

Elegir el idioma que utiliza la aplicacién web OneTouch Reveal® de un listado de idiomas compatibles en su pais.
Consulte Editar el idioma del paciente. Una vez que el paciente ha finalizado el registro de su cuenta, no podra volver a
cambiar el idioma.

Cambiar el programa de los intervalos de tiempo del paciente

Algunos pacientes pueden tener diferentes intervalos objetivo de glucosa a distintas horas del dia o de la noche. Puede
elegir el nombre y la hora de inicio para cada periodo de tiempo aqui. Consulte Cambiar Horario de los intervalos de
tiempo del paciente. Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.

Eliminar un paciente del centro sanitario

Eliminar la cuenta OneTouch Reveal® de un paciente desde su centro sanitario. Consulte Eliminar un paciente del centro
sanitario. Esta tarea s6lo se mostrara si usted es un administrador del centro sanitario.

Tareas del dispositivo en la pestana Pacientes

Cambiar el nombre del dispositivo de un paciente

Editar el nombre del dispositivo de un paciente. Consulte Cambiar el nombre de un dispositivo del paciente. Una vez que
el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.

Eliminar el dispositivo del paciente

Quitar cualquier dispositivo que se encuentre vinculado en estos momentos a la cuenta de OneTouch Reveal® del
paciente. Consulte Eliminar dispositivo del paciente. Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no
podra volver a realizar esta tarea.

Tareas del icono de informe (@) en la pestaiia Pacientes

Ver un informe de un paciente desde esta pestaiia. Primero encuentre al paciente, después haga clic en el icono del

informe (E_ﬂ) de ese paciente. Se mostrara su informe predeterminado para dicho paciente. Consulte Pestaria Informes
para obtener mas informacion o consulte Ver informes del paciente para obtener instrucciones completas sobre la
visualizacion de informes.

Instrucciones de tareas de la pestaina Pacientes

Crear una cuenta de paciente

Puede crear una nueva cuenta de OneTouch Reveal® para un paciente, que afiadird a ese paciente a su centro sanitario. Los
pacientes pueden transferir los datos de sus dispositivos a su cuenta de OneTouch Reveal® y tener disponibles sus informes para
su proxima cita.

1. En la pestaiia Pacientes, haga clic en Agregar paciente.

2. En Consentimiento de declinacion de responsabilidades del profesional sanitario, haga clic en el enlace Formulario de

consentimiento del paciente para cargar el formulario.



3. Una vez cargado, desplacese totalmente hacia abajo y haga clic en el enlace Imprimir para cargar una version imprimible en
PDF del formulario de consentimiento del paciente.
4. Imprima el formulario de consentimiento del paciente utilizando el cuadro de didlogo de impresion de su navegador y, a
continuacion, déselo al paciente para que lo rellene.
5. Active la casilla de verificacion "He leido, comprendido y acepto el descargo descrito arriba".
6. Introduzca el nombre del paciente en Afiadir nuevo paciente.
La informacion adicional necesaria estd marcada con un asterisco rojo:
e Fec. nac.
e Tipo de diabetes
* Sexo
7. Ademas de esta informacion, hay dos botones en la pagina Afiadir nuevo paciente:
e Correo electrénico

e Direccidén postal

NOTA: La aplicacion web OneTouch Reveal® utilizara de manera predeterminada la opcién Correo electrénico. Si
el paciente no tiene una direccion de correo electronico, el profesional sanitario puede hacer clic en el boton Direccién

postal.

8. Después de seleccionar Correo electrédnico oDireccidn postaly de rellenar todos los campos obligatorios,
haga clic en Agregar paciente.
La pagina de Resumen del registro se cargara, confirmando que la cuenta se ha creado y que el paciente ha sido
afiadido al centro sanitario.
9. Haga clic en el boton Imprimir el resumen del registro paraimprimir la informacion del paciente y las
credenciales de inicio de sesion y, a continuacion, entrégueselas al paciente.
10. Después de entregar al paciente el Resumen del registro, aconseje al paciente que finalice su registro desde casa.

Si el paciente proporciond una direccion de correo electronico, recibird un correo electronico a través de este medio.

Vinculacion de una cuenta de paciente ya existente por cédigo de la clinica

. Haga clic en el icono Notificacion para acceder a sus acciones pendientes.

. En la seccion Solicitudes del paciente aparece una lista con las solicitudes pendientes del paciente.
. Haga clic en Confirmar para aceptar la solicitud.

. Afladaun ID de paciente para poder identificar al paciente en sus registros.

. Haga clic en Médico principal para asignar este paciente a un profesional sanitario.

. Haga clic en ENVIAR para vincular la cuenta del paciente a la clinica.
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. Haga clic en CANCELAR para rechazar la solicitud.

NOTA: Los usuarios del centro sanitario pueden encontrar su Cédigo del centro sanitarioenConfiguracién >
Mi centro sanitario. Los gerentes de la clinica pueden encontrar el Cédigo del centro sanitarioenla
pestafia Administrar el centro sanitario. Ambos tipos de usuarios pueden compartir el codigo de la clinica por
correo electronico desde el enlace "enviar codigo de la clinica" situado en la seccion de la cabecera del portal.

Buscar un paciente

1. Haga clic en Pacientes.
Se mostrara una lista con los nombres de los pacientes.
2. Busque al paciente.
¢ Busque en la lista de pacientes a través del nombre del paciente o el identificador en la casilla Buscar un

paciente. A continuacion, haga clic en Enviar.



e Hagaclicen Filtros de pacientes sobre ¢l cuadro Buscar un paciente y active las casillas de
verificacion para filtrar la lista de pacientes por criterios como el tipo de diabetes, el sexo, el promedio de glucosa en
sangre y otros.

¢ De forma alternativa, puede avanzar entre las paginas de la lista de nombres.

NOTA: Para ordenar la lista de pacientes, haga clic en los encabezados de columna.
Una vez que haya encontrado al paciente, haga clic en el nombre del paciente para acceder al perfil del paciente o el icono de

informe (@) para ver e imprimir los informes de ese paciente.

Editar informacién general del paciente

Editar nombre, fecha de nacimiento, sexo e identificador de paciente. Tenga en cuenta que algunas entradas son obligatorias.
NOTA: Una vez que el paciente ha completado el registro de la cuenta, usted solo podra editar el identificador del paciente.

1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.
3. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacibén general.

4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar identificador de paciente
Editar el nimero de identificacion de un paciente.
1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.
3. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacién general.
4. Edite el nimero de identificacion del paciente para la consulta.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar informacién de contacto del paciente

Editar la direccion, el nimero de teléfono y la direccion de correo electronico.
NOTA: Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.

1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.
3. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacién de contacto.

4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Cambio de los objetivos de glucosa del paciente

La aplicacion web OneTouch Reveal® tiene intervalos objetivo preconfigurados (predeterminados) que ubican los resultados de
glucosa en sangre en determinadas categorias. Los intervalos objetivo se utilizan para determinar cuando se encuentran dentro o
fuera de los intervalos objetivo los resultados de glucosa en sangre, y le permiten conocer cuando los niveles de glucosa en
sangre se encuentran demasiado bajos o demasiado altos. Los intervalos en la mayoria de los informes incluyen antes y después
de las comidas, intervalo general y valores especificos para hipoglucemia e hiperglucemia graves. El intervalo objetivo del
informe de invitado se preestablece de acuerdo con las recomendaciones de control de la diabetes y no se puede personalizar.
Para todos los demas informes, puede usar los valores predeterminados del intervalo objetivo o elegir otros.

1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.
3. Haga clic en Modificar ala derecha de Cuidado de la diabetes.

4. Puede realizar las siguientes acciones:

Para Pasos que debe llevar a cabo




Para Pasos que debe llevar a cabo

Seleccionar un médico principal Seleccione un médico principal de la lista
desplegable.
Seleccionar un tipo de diabetes Confirme el tipo de diabetes y, de ser necesario, elija

uno diferente de la lista desplegable.

Utilizar los intervalos objetivo predeterminados Si desea utilizar los valores predeterminados,
desmarque la casilla situada junto a Configurar
intervalos personalizados.

Utilizar intervalos objetivo personalizados Si desea utilizar sus propios intervalos objetivo en
lugar de los valores predeterminados, seleccione
Configurar intervalos personalizados.

Introduzca los valores para sus limites superior e
inferior de Antes de comer y Después de
comer. También puede introducir valores para
Nivel bajo grave yNivel alto grave.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para su paciente

Un profesional sanitario que utilice la aplicacion web OneTouch Reveal® puede activar la funcion Mentor de Insulina (Insulin
Mentor™), indicada para las personas con diabetes que necesitan insulina (18 afios 0 mas) para ayudar con el control de la
diabetes mediante el calculo de la dosis de un bolo de insulina utilizando el valor de glucosa en sangre sincronizado o
seleccionado por el usuario y/o el valor de ingesta de hidratos de carbono, teniendo en cuenta la insulina activa calculada. Antes
del uso, un médico o profesional sanitario debe activar la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) y configurar los
parametros especificos del paciente, como el objetivo de glucosa en sangre, la relacion insulina-hidratos de carbono, la duracion
de la accion de la insulina y la sensibilidad a la insulina.

Para configurar la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para un paciente, siga estos pasos.

1. Seleccione un paciente en la pestafia Pacientes.

2. Cuando se cargue el Perfil del paciente, desplacese hasta Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) en el
lado derecho de la pantalla.

3. Haga clic en Configurar Mentor de Insulina (Insulin Mentor™).

4. Seleccione el Aumento de dosis que utilizara la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) del paciente, ya sea
medias unidades (0,5 unidades) o unidades completas (1 unidad), en el ment1 desplegable.

5. Seleccione en el menu desplegable una Duracién de la insulina actiwva en incrementos de media hora, desde
2,0 26,5.

6. Seleccione uno de los siguientes valores del menu desplegable Concentracién de insulina:

e Regular (U100)
e U100 (Accidén rapida)
e U200 (Accién rapida)

7. Seleccione un Limite maximo de dosis tnica en unidades de insulina. Esta es la dosis maxima de un bolo que
desea que el paciente se administre de una vez. El valor minimo es de 1 unidad; El valor maximo es de 150 unidades.

8. ElObjetivo de Glucosa en Sangre es ¢l nivel de glucosa en sangre que desea que alcance el nivel de glucosa del
paciente después de administrarse una dosis de insulina en bolo. La celda +/ - indica la desviacion aceptable de ese
objetivo. Si configura Objetivo de Glucosa en Sangre de su paciente en 120 mg/dL con una desviacion (+/-)
de 20 mg/dL, la funcién Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) sélo calculara una correccion positiva o negativa de la GS
del paciente si esta es menor que 100 mg/dL o mayor que 140 mg/dL respectivamente. Puede establecer un tnico

Objetivo de Glucosa en Sangre y una desviacion para un periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono mas (+) y



configurar hasta 12 periodos de tiempo diferentes con diferentes valores de Objetivo de Glucosa en Sangrey
desviaciones para diferentes momentos a lo largo del dia.

9. Elija el Factor de correccién que desea que siga el paciente como 1:x mg/dL. El ratio minimo de Factor de
correccidn que puede configurar es 1:1 mg/dL; el ratio maximo es 1:200 mg/dL. Puede establecer un Ginico valor de
Factor de correccién paraun periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono més (+) y configurar hasta 12 periodos
de tiempo diferentes con diferentes factores de correccion para diferentes momentos a lo largo del dia.

10. Establezca la Relacién insulina-hidratos de carbono. Una relacion de Insulina-Hidratos de carbono de 1:10
significa que una unidad de insulina cubriria 10 gramos de hidratos de carbono. La minima Relacién insulina-
hidratos de carbono esde 1:1; la maxima es de 1:100. Puede establecer un unico valor para la relacion Insulina-
Hidratos de carbono para un periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono mas (+) y configurar hasta 12 periodos de tiempo

diferentes con diferentes relaciones Insulina-Hidratos de carbono para diferentes momentos a lo largo del dia.

11. Puede darle al paciente la posibilidad de cambiar estas configuraciones desde la app mévil OneTouch Reveal®. Junto a

JPermitir que el paciente edite los ajustes de Mentor de Insulina (Insulin Mentor™)

en la aplicacién mévil OneTouch Reveal®?, haga clic en el boton Si para permitir que el paciente pueda
cambiar su configuracion, o en No para impedirselo.

12. Una vez configurados todos los campos, haga clic en Guardar y activar.

13. Aparecera el menu emergente ;Desea activarlo? con un texto que confirma que el paciente ha recibido la formacion
adecuada para contar hidratos de carbono y para calcular el bolo de insulina, asi como cuando se debe ajustar la
configuracion de Mentor de Insulina (Insulin Mentor™).

14. Marque la casilla para confirmar que el paciente tiene los conocimientos necesarios para utilizar la funciéon Mentor de

Insulina (Insulin Mentor™) y haga clic en Activar.

Puede volver al Perfil del paciente para Desactivar Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) parael
paciente o editar su Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) Configuracién.

Podra ver las dosis de insulina que se ha administrado el paciente en los siguientes informes:

e Cuaderno de analisis

e Lista de datos

e Vista diaria integrada

e Detalles por dia de la semana
e Detalles por hora del dia

Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) en el dispositivo mévil del
paciente

Los profesionales sanitarios que no utilizan la aplicacién web OneTouch Reveal®, también pueden activar la funciéon Mentor de

Insulina (Insulin Mentor™) para un paciente en la aplicacion OneTouch Reveal® del dispositivo movil del paciente, siguiendo
los pasos que se indican a continuacion. Consulte también la seccion "Activacion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin
Mentor™) para su paciente" mas arriba para obtener mas informacion sobre esta funcion.

Necesitara un cddigo de activacion que le proporcionara su representante de OneTouch®. Como parte de la configuracion de la
funciéon Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) del paciente, puede permitir que este cambie su propia configuracion. También
necesitara el codigo de activacion si no permite al paciente cambiar sus propios ajustes, o si usted o el paciente desactivan la
funciéon Mentor de Insulina (Insulin Mentor™).

Para configurar la funcién Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) de un paciente en su dispositivo mévil:

1. Inicie la aplicacion mévil OneTouch Reveal®.

2. En el Cronograma, toque el menu Mas de la esquina superior derecha de la pantalla.

3. Toque Mi configuracién.

4. En la pestafia Configuracién del sistema de lapantallaMi configuracién, desplacese hacia abajo hasta
Mentor de Insulina (Insulin Mentor™).

5. Para activar la funciéon Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) para el paciente, toque el boton de conmutacion.



6. Introduzca el codigo de activacion que le ha proporcionado su representante de OneTouch® en la pantalla Introduzca
el cédigo.

7. Marque la casilla para confirmar que el paciente tiene los conocimientos necesarios para contar los hidratos de carbono y
para calcular un bolo de insulina, y que ha hablado con €l acerca de cuando es adecuado que ajuste la configuracion de
Mentor de Insulina (Insulin Mentor™),

8. Toque Configurar.

9. Establezca la relacién insulina-hidratos de carbono. Una relacion de insulina-hidratos de carbono de 1:10
significa que una unidad de insulina cubriria 10 gramos de hidratos de carbono. La minima relacién insulina-
hidratos de carbono esde 1:1; la maxima es de 1:100. Puede establecer un unico valor para la relacion Insulina-
Hidratos de carbono para un periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono mas (+) y configurar hasta 12 periodos de tiempo
diferentes con diferentes relaciones Insulina-Hidratos de carbono para diferentes momentos a lo largo del dia.

10. Elija el Factor de correccién que desea que siga el paciente como 1:x mg/dL. El ratio minimo de Factor de
correcciédn que puede configurar es 1:1 mg/dL; el ratio maximo es 1:200 mg/dL. Puede configurar un iinico Factor
de correcciédn para un periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono mas (+) y configurar hasta 12 periodos de tiempo
diferentes con diferentes factores de correccion para diferentes momentos a lo largo del dia.

11. ElObjetivo de GS es el nivel de glucosa en sangre que desea que alcance el paciente después de administrarse una
dosis de insulina en bolo. Si configura Objetivo de GS de su paciente en 120 mg/dL con una desviacion (+/-) de 20
mg/dL, la funciéon Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) s6lo calculara una correccion positiva o negativa de la GS del
paciente si esta es menor que 100 mg/dL o mayor que 140 mg/dL respectivamente. Puede establecer un tinico Objetivo
de GS y una desviacion para un periodo de 24 horas, o hacer clic en el icono mas (+) y configurar hasta 12 periodos de
tiempo diferentes con diferentes valores de Objetivo de GSy desviaciones para diferentes momentos a lo largo del dia.

12. Elijauna Duracién de la insulina activa tocando horas y seleccionando un valor del menu. Las opciones
van desde 2,0 horas a 6,5 horas en incrementos de media hora.

13.Elijaun Limite maximo de dosis unica tocando unidades (u). Esta es la dosis maxima de un bolo que desea
que el paciente se administre de una vez. El valor minimo es de 1 unidad; El valor méximo es de 150 unidades.

14. Seleccione un Aumento de dosis tocando unidades (u) para seleccionar el Aumento de dosis que usara la
funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™): seleccione medias unidades (0,5) o unidades completas (1,0) en el menti.

15. Elija un valor para la Concentracién de insulina tocando el campo adyacente. Las opciones son:

e Regular (U100)
e Ul00 (Accién rapida)
e U200 (Accidén rapida)

16. El boton de conmutacion Permitir modificacidén por el pac. permite al paciente cambiar los ajustes de la
funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™). Toque el botén de conmutacion de forma que se desplace a la derecha y se
ponga en verde para que el paciente pueda modificar sus propios ajustes.

17. Cuando haya finalizado la configuracion de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) del paciente, toque Activar

en la esquina superior derecha de la pantalla.

Si alguna vez fuera necesario modificar algin ajuste de la funcion Mentor de Insulina (Insulin Mentor™) del paciente, puede
hacerlo volviendo a la pestafia Configuracién del sistema delapantallaMi configuracién y tocando Mentor
de Insulina (Insulin Mentor™).

Editar el idioma del paciente

1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.
3. Haga clic en Modificar a la derecha de Idioma.

4. Seleccione un idioma de la lista desplegable.



NOTA: Sélo se mostraran los idiomas compatibles con su pais.
NOTA: Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Cambiar Horario de los intervalos de tiempo del paciente

La configuracion de un paciente en la aplicaciéon web OneTouch Reveal® incluye la funciéon Horario de los
intervalos de tiempo, que afecta a varios informes, incluidos Resumen del paciente,Lista de datosy
Detalles por hora del dia.ElHorario de los intervalos de tiempo divide el dia en ocho periodos:
Por la noche,Antes del desayuno,Después del desayuno,Antes de comer, Después de comer,
Antes de cenar,Después de cenar y Hora de acostarse.

Los administradores y usuarios del centro sanitario pueden modificar la hora de inicio y finalizacién de cada periodo de tiempo

en la pestafia Per£il de la configuracion individual en la aplicacion web OneTouch Reveal®. También pueden editar los
nombres de los propios periodos de tiempo.
NOTA: Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.

1. Haga clic en Configuracién.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Horario de los intervalos de tiempo.
3. La hora de inicio de siete de los ocho periodos aparecera en forma de un enlace en el que se puede hacer clic.
Haga clic en cada uno de los enlace para modificar la hora de inicio.
4. Al hacer clic en el enlace, se muestra un menu desplegable debajo.
Puede elegir las horas de inicio en incrementos de 15 minutos.
5. Si cambia la hora de inicio de un periodo, la hora de finalizacion del periodo de tiempo anterior cambiard automaticamente.
6. Puede cambiar las horas de inicio de los otros periodos de tiempo con sus horas preferidas.
7. Cuando el Horario de los intervalos de tiempo estd en modo de edicion, cada Nombre serd un campo de
texto editable donde se puede cambiar el nombre del periodo de tiempo.

8. Cuando termine de actualizar las horas de inicio y los nombres del periodo de tiempo, haga clic en Guardar.

Eliminar un paciente del centro sanitario

So6lo un administrador clinico puede eliminar la cuenta OneTouch Reveal® de un paciente de la clinica.
1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.

3. Hagaclicen Eliminar en Eliminar paciente de centro sanitario.

4. Haga clic en Confirmar.

Se ha eliminado la cuenta OneTouch Reveal® de su paciente.

Cambiar el nombre de un dispositivo del paciente
NOTA: Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.
1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.

2. Haga clic en el nombre del paciente.

3. Haga clic en Dispositivos.

Se muestran todos los dispositivos vinculados a la cuenta OneTouch Reveal®.
4. Haga clic en Modificar a la derecha de cada dispositivo al que desea cambiar el nombre.
5. Introduzca un nuevo nombre para cada dispositivo.

6. Cuando finalice, haga clic en Guardar en cada dispositivo al que le haya cambiado el nombre.



Eliminar dispositivo del paciente

Desde la aplicacion web OneTouch Reveal® es posible eliminar un dispositivo cuando no se esté utilizando ni el propio
dispositivo ni sus datos.
NOTA:

e Una vez que el paciente ha completado el registro de su cuenta, no podra volver a realizar esta tarea.
e Una vez que se elimina un dispositivo, todos sus datos se eliminan y no es posible restaurarlos. Eliminar un dispositivo
puede influir en los patrones y estadisticas anteriores.

1. Haga clic en Pacientes. Consulte Buscar un paciente.
2. Haga clic en el nombre del paciente.

3. Haga clic en Dispositivos.

Se muestran todos los dispositivos vinculados a la cuenta OneTouch Reveal®.

4. Haga clicen Eliminar este dispositivo para eliminar un dispositivo y todos sus datos de la aplicacion web

OneTouch Reveal®.
5. Hagaclicen Si, eliminar el dispositivo para confirmar o en CANCELAR si no desea eliminar el dispositivo y

sus datos.

Pestana Informes

La pestafia Informes contiene informacion sobre todos los informes OneTouch Reveal®. También le permite decidir
como ver, imprimir y guardar los informes. Para obtener una descripcion de cada uno de los siguientes informes de

OneTouch Reveal®, consulte Descripcion general de los detalles del informe:

o Informe AGP: BGM, consulte /nforme AGP: BGM.

» Resumen del paciente, consulte /nforme del Resumen del paciente.

» Informe de progreso y Cuaderno de analisis, consulte Informe de progreso y Cuaderno de andlisis.
» Analisis de excursiones, consulte Informe del Andlisis de excursiones.

» Analisis de adherencia, consulte Informe de Analisis de Adherencia.

 Vista diaria integrada, consulte /nforme de Vista diaria integrada.

e Cuaderno de analisis, consulte Informe del Cuaderno de andlisis.

» Lista de datos, consulte Informe de Lista de datos.

o Detalles por dia de la semana, consulte Informe de detalles por dia de la semana.

¢ Detalles por hora del dia, consulte Informe de detalles por hora del dia.

Opciones de la pestaiia Informes

Ver los informes del paciente

Visualizar los informes de cada paciente. Consulte Ver informes del paciente. El primer informe que se muestra para cada
paciente seré el informe predeterminado, de haber configurado uno, o el informe de progreso y Cuaderno de analisis.

Ver un informe diferente
Puede ver un informe diferente al que se muestra en estos momentos en la pestafia. Consulte Ver un informe diferente.
Cambiar el intervalo de fechas de un informe

Puede cambiar el nimero de dias con datos (14, 30, 90 o un intervalo personalizado) que desee incluir en la mayoria de
informes. Consulte Cambiar el intervalo de fechas de un informe.

Cambiar las opciones de un informe

Puede cambiar las opciones para ver un informe sin tener que ir al enlace Opciones de informe en
Configuracién. Consulte Cambiar las opciones de un informe.

Cambiar el criterio de ordenacion del Cuaderno de analisis

Puede optar por enumerar los datos del Informe del Cuaderno de anélisis por fecha en orden ascendente o descendente.
Consulte Cambiar el criterio de ordenacion del Informe del Cuaderno de andlisis.

Descarga de un informe



Puede descargar el informe que esté visualizando o que haya seleccionado, o todos los informes preferidos. Consulte
Descarga de un informe.

Imprimir y guardar informes

Las instrucciones para cada forma de impresion de un informe utilizando la aplicacion web OneTouch Reveal® se
pueden encontrar en Imprimir y guardar informes. En todas las opciones de impresion disponibles con la aplicacion web

OneTouch Reveal® se genera un PDF que se puede imprimir o guardar.

Para leer una descripcion completa de cada informe, consulte Descripcion general de los detalles del informe. Esta seccion
también incluye informacion sobre los patrones que se pueden generar (consulte Mensajes de patron).

Opciones de la pestana Informes

Ver informes del paciente

Puede ver los informes de un paciente desde la pestaiia Informes o desde la pestafia Pacientes. En esta tarea se
proporcionan las instrucciones para ambas opciones.

1. Elija una de estas dos opciones:

Pasos que debe llevar a cabo A continuacion
Haga clic en Informes Haga clic en el nombre del paciente
Haga clic en Pacientes Haga clic en el icono de informe (@)

Se muestra su informe predeterminado.

2. Para visualizar un informe diferente, haga clic en la lista desplegable situada junto al nombre del informe actual y, a
continuacion, haga clic en el informe que desea ver.

3. Para cambiar el intervalo de fechas de los datos incluidos en los informes que ofrecen varias vistas de intervalo de fechas,
haga clic en el icono de calendario () situado junto al intervalo de fechas actual.
Aparece la casilla Elegir un intervalo de fechas y asipodra configurar un intervalo de fechas predefinido o
personalizado para los informes. Los informes permiten ver el valor de 14, 30 o 90 dias de los datos o un intervalo
personalizado. Si se selecciona personalizado, utilice el calendario para elegir las fechas de inicio y finalizacién que desee.
NOTA: Se aplicara el intervalo de fechas seleccionado a todos los informes que permiten varias vistas de intervalo de

fechas.

Ver un informe diferente

Mientras visualiza un informe, puede navegar por otros informes del mismo paciente.
1. Haga clic en la flecha junto al nombre del informe mostrado en este momento.

2. En el ment desplegable, seleccione el informe que desea ver.

Se muestra el nuevo informe.

Cambiar el intervalo de fechas de un informe

Mientras se visualiza un informe que permite varias vistas de intervalo de fechas, puede cambiar el intervalo de fechas del
informe. El intervalo de fechas es el numero de dias con datos (14, 30 o 90, o bien un intervalo personalizado) que desea incluir
en cada informe.

1. Haga clic en el icono de calendario () situado junto al intervalo de fechas actual.
Aparecera la pantalla desplegable Elegir un intervalo de fechas y se mostraran los 3 meses de calendario, con
el mes actual en el centro. Utilice los botones de flechas si desea que su intervalo de fechas incluya datos de un periodo de 3

meses diferente.

Puede realizar las siguientes acciones:



2. Seleccione un intervalo de fechas de 14, 30 o 90 dias.
a) Seleccione el intervalo de fechas (14 dias, 30 dias o 90 dias).
b) En los recuadros del calendario, haga clic sobre la fecha final del intervalo.
Asi, el intervalo de fechas seleccionado se muestra en el calendario en recuadros sombreados en azul.
3. Seleccione un intervalo personalizado.
a) Seleccione Personalizar.
b) En los recuadros del calendario, haga clic en las fechas de inicio y finalizacion del intervalo personalizado (no debe
superar los 90 dias).
Asi, el intervalo de fechas seleccionado se muestra en el calendario en recuadros sombreados en azul.

4. Cuando finalice, haga clic en Aplicar.

Cambiar las opciones de un informe

Mientras visualiza un informe, es posible cambiar sus opciones sin necesidad de ir al enlace Opciones de informe de
Configuracién.
1. Haga clic en Opciones de informe en la pestafia Informes.

Sélo se muestran las opciones que se aplican al informe seleccionado. Las casillas marcadas indican las selecciones en el
enlace Opciones de informe de Configuracién.
2. Marque la casilla para cada opcion que desee y desmarque la casilla para cada opcion que no desee.

3. Cuando finalice, haga clic en Aplicar.

Cambiar el criterio de ordenacion del Informe del Cuaderno de analisis

Puede optar por enumerar los datos del Informe del Cuaderno de analisis por fecha en orden ascendente o descendente.
1. Mientras visualiza el Informe del Cuaderno de analisis, haga clic en Ordenar por fecha.

2. En la lista desplegable, elija Ascendente o Descendente.

Los datos del Informe del Cuaderno de analisis se ordenaran en funcidn de su seleccion.

Descarga de un informe

Tiene la opcion de descargar un solo informe (el que se muestra o se haya seleccionado en este momento) o de descargar el
conjunto de informes preferido, seleccionados en los vinculos Informes del medidor ¢ Informes de la bomba en
Configuracién.

Haga clic en el botén Descargar informe.

Se genera un unico PDF que contiene un informe que puede visualizar, imprimir y guardar.

Imprimir y guardar informes

Imprimir o guardar un PDF de cualquier informe.

Existen varias formas de ver, imprimir y guardar informes. Escoja entre las siguientes opciones de la pestafia
Pacientes.

Para Pasos que debe llevar a cabo

Imprimir informes preferidos de un tinico paciente. * Haga clic en Pacientes.

» Haga clic en la casilla de la columna Descargar
del nombre del paciente.

¢ Haga clic en Descargar en Descargar lista
para generar un PDF de los informes.




Para Pasos que debe llevar a cabo

Imprimir un sélo informe o los informes preferidos de » Haga clic en Pacientes.

un paciente. * Haga clic en el icono de informe (@).

¢ Si desea imprimir un unico informe, elija el que
desee en la lista desplegable.

* Haga clic en Descargar informes.

» Haga clic en un tnico informe en Descargar o
en todos los preferidos para descargar un PDF de
ellos.

Ahora ya puede visualizar, imprimir o guardar el PDF.

Pestana Administrar el centro sanitario

La pestafia Administrar el centro sanitario permite a un administrador clinico configurar las preferencias de
informes de la clinica. En esta pestafia se puede ver también una lista de Transmisores asociados a la clinica.

NOTA: Esta pestafia solo se muestra a los usuarios designados como administradores clinicos. Para designar a un usuario del
centro sanitario como administrador del centro sanitario, consulte Cambiar la funcion del administrador del centro sanitario.

Para obtener mas informacion sobre la funcion del administrador del centro sanitario y configurar las preferencias de
informes del centro sanitario, consulte Conceptos basicos de la aplicacion web OneTouch Reveal.

Tareas en la pestafia Administrar el centro sanitario

Editar informacion del centro sanitario
Puede editar el nombre, el nimero de teléfono o el nimero de fax del centro sanitario. Consulte Editar informacion de
centro sanitario.

Seleccionar el idioma o la unidad de medida del centro sanitario

De los idiomas disponibles, puede elegir el idioma que la aplicaciéon web OneTouch Reveal® mostrara para su centro
sanitario. Consulte Seleccionar el idioma del centro sanitario o la unidad de medida.

En algunos paises, puede elegir la unidad de medida utilizada para las lecturas de glucosa en sangre del centro
sanitario.

Las siguientes tareas se aplican a todos los pacientes de la clinica. Una vez configurada, se convierte en la
configuracion predeterminada para todos los usuarios de la clinica y directores de clinica. Si un usuario de clinica o un
director de clinica desea personalizar la configuracion para sus pacientes, pueden hacerlo. Consulte Configuracion para
obtener mas informaciéon. Un administrador del centro sanitario también puede configurar estas preferencias para otro
usuario o administrador del centro sanitario. Consulte Pestaia Usuarios del centro sanitario para obtener mas
informacién. Sus configuraciones sustituiran a las establecidas para el centro sanitario en conjunto. Para obtener mas
informacién acerca del funcionamiento de los intervalos objetivo de glucosa y las preferencias de informes, consulte
Jerarquia de las preferencias.

Editar preferencias de informe del centro sanitario

Puede establecer las preferencias de los informes para todos los pacientes del centro sanitario. Consulte Editar
preferencias de informe del centro sanitario. En las preferencias de informe puede elegir el informe predeterminado,
configurar un intervalo de fechas predeterminado y elegir qué informes se imprimiran al seleccionar la impresion de un
grupo de informes. La aplicacion web permite configurar las preferencias de informe por separado, tanto para los
informes del medidor como los de la bomba. Por ejemplo, puede seleccionar el informe Resumen de paciente como
predeterminado para los informes del medidor y el informe Vista diaria integrada como predeterminado para los
pacientes que utilizan bomba.

Su informe predeterminado sera el primer informe que se muestre para cada uno de sus pacientes del centro sanitario.

El intervalo de fechas predeterminado permite seleccionar un intervalo de 14, 30 o 90 dias, o bien uno personalizado.
Este intervalo predeterminado se aplicara a los datos mostrados en los informes que puedan dar cabida a su seleccion.

Consulte Descripcion general de los detalles del informe para obtener mas informacion de los informes.
Editar las opciones de informe del centro sanitario

Puede editar las opciones de informe que se aplicaran a los informes del medidor y de la bomba para todos los
pacientes del centro sanitario. Consulte Editar opciones de informe del centro sanitario.



Instrucciones de las tareas de la pestaina Administrar el centro sanitario

Estas son las instrucciones para los enlaces Perfil, Informes del medidor, Informes de la bombay
Opciones de informe de la pestafia Administrar el centro sanitario.

Editar informacién de centro sanitario
Edite el nombre, el nimero de teléfono o el nimero de fax de la clinica.
1. Haga clic en Administrar el centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacién del centro sanitario.
3. Edite la informacion de la clinica.

4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Seleccionar el idioma del centro sanitario o la unidad de medida

1. Haga clic en Administrar el centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar a la derecha de Idioma.
3. Seleccione un idioma de la lista desplegable.

NOTA: Solo se mostraran los idiomas compatibles con su pais.

4. En algunos paises puede seleccionar la unidad de medida que se aplica a todos los resultados de GS de los pacientes de su
clinica.
Haga clic en el botén correspondiente a la unidad de medida adecuada o deje este ajuste sin modificar.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar preferencias de informe del centro sanitario

Editar las preferencias para ver e imprimir informes.
1. Haga clic en Administrar el centro sanitario.

2. Edite las preferencias de los informes del medidor o de la bomba.

Para Pasos que debe llevar a cabo

Editar informes del medidor Haga clic en Informes del medidor y siga los
pasos que se indican a continuacion.

Editar informes de la bomba Haga clic en Informes de la bomba y siga los
pasos que se indican a continuacion.

3. Haga clic en Modificar en el extremo derecho.

4. Puede realizar las siguientes acciones:

Para Pasos que debe llevar a cabo

Seleccionar un informe predeterminado Seleccione de la lista desplegable el informe que
desea que se muestre en la pantalla cuando visualice
los informes de un paciente.

Seleccionar intervalo de fechas predeterminado En la lista despegable, seleccione el numero de dias
(14, 30, 90 o un intervalo personalizado) que desea
incluir en cada informe.

Seleccionar informes para Impresion por lotes Cuando elija la opcion de impresion por lotes
(multiples informes), marque la casilla situada junto a
cada uno de los informes que desee imprimir.

Los informes aparecen enumerados bajo su funcion
principal (Resumir, Analizar o Comprobar).




5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar opciones de informe del centro sanitario
Editar las opciones para ver e imprimir informes.
1. Haga clic en Administrar el centro sanitario.
2. Haga clic en Opciones de informe.
3. Haga clic en Modificar a la derecha de Opciones de informe.
4. Haga clic en el recuadro situado junto a cada opcion que desee.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Pestana Usuarios del centro sanitario

La pestafia Usuarios del centro sanitario permite al administrador del centro sanitario agregar usuarios, o bien editar las
preferencias de informe o el perfil de cualquier usuario del centro sanitario.

NOTA: Esta pestafia solo se muestra a los usuarios designados como administradores clinicos. Para designar a un usuario del
centro sanitario como administrador del centro sanitario, consulte Cambiar la funcion del administrador del centro sanitario.

Para obtener mas informacion sobre la funcion del administrador del centro sanitario y configurar las preferencias de
informes de los usuarios del centro sanitario, consulte Conceptos bdsicos de la aplicacion web Onelouch Reveal.

Tareas dentro de la pestana Usuarios del centro sanitario

Es necesario seleccionar en primer lugar un usuario del centro sanitario para finalizar la mayoria de estas tareas.
Agregar una cuenta de usuario del centro sanitario

Agregar cualquier profesional médico que necesite acceder a la aplicacion web OneTouch Reveal® o a las cuentas
OneTouch Reveal® de los pacientes. Consulte Agregar una cuenta de usuario del centro sanitario.

Seleccione el usuario del centro sanitario

Puede encontrar un usuario del centro sanitario que ya se haya afiadido al centro sanitario. Puede buscar un usuario del

centro sanitario con la casilla Buscar un usuario, desplacese por las paginas de la lista Usuario clinico u ordene
por nombre. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.

Seleccionar las tareas del usuario del centro sanitario

Cada una de las tareas siguientes conciernen a un usuario del centro sanitario o a los pacientes del usuario de ese centro
sanitario. Una vez haya seleccionado a un usuario clinico, puede realizar cualquiera de las tareas siguientes.

Editar la informacién general del usuario del centro sanitario
Editar la informacién personal de un usuario clinico como, por ejemplo, el nombre. Consulte Editar informacion general
del usuario del centro sanitario.

Editar la informacion de contacto del usuario del centro sanitario

Editar la direccion, nimero de teléfono y direccion de correo electronico de un usuario clinico. Consulte Editar la
informacion de contacto del usuario del centro sanitario.

Cambiar la contrasefia de usuario del centro sanitario

Cambiar la contrasefia de OneTouch Reveal® de cualquier usuario del centro sanitario. Consulte Cambiar contraseiia de
usuario del centro sanitario.

Cambiar la funcion del administrador del centro sanitario

Asignar a cualquier usuario del centro sanitario la funciéon de administrador del centro sanitario o quitar esa funcion a

un administrador del centro sanitario. Consulte Cambiar la funcién del administrador del centro sanitario.

Seleccionar el idioma del usuario del centro sanitario

Elegir el idioma en que se mostraré la aplicacion web OneTouch Reveal® para un usuario del centro sanitario de entre
los idiomas disponibles. Consulte Seleccionar el idioma del usuario del centro sanitario.

Eliminar un usuario del centro sanitario

Eliminar un usuario clinico del centro sanitario y la cuenta de OneTouch Reveal® de ese usuario. Consulte Eliminar un
usuario del centro sanitario.

Editar las preferencias de informe del usuario del centro sanitario



Configurar las preferencias de informes para todos los pacientes de los usuarios del centro sanitario. Consulte Editar
preferencias de informe del usuario del centro sanitario. En las preferencias de informe puede elegir el informe
predeterminado de un usuario del centro sanitario, establecer un intervalo de fechas predeterminado y elegir qué
informes se imprimiran al seleccionar la impresion de un grupo de informes para ese usuario del centro sanitario. La
aplicacion web permite configurar las preferencias de informe por separado, tanto para los informes del medidor como
los de la bomba. Por ejemplo, puede seleccionar el informe Resumen del paciente como predeterminado para los
informes del medidor y el informe Vista diaria integrada como predeterminado para los pacientes que utilizan bomba.
El informe predeterminado sera el primer informe que se muestre para los pacientes del usuario del centro sanitario.

El intervalo de fechas predeterminado permite seleccionar un intervalo de 14, 30 o 90 dias, o bien uno personalizado.
Esta configuracion predeterminada se aplicara a los datos que se muestran en los informes que puedan ajustarse a su
seleccion.

Consulte Descripcion general de los detalles del informe para obtener mas informacion de los informes.

Editar las opciones del informe del usuario del centro sanitario
La opcion Opciones de informe enumera ciertas opciones que se aplicaran tanto a los informes del medidor como
de la bomba de un usuario del centro sanitario. Consulte Editar las opciones del informe del usuario del centro sanitario.

Para obtener mas informacion acerca de las preferencias de informes, consulte Conceptos bdsicos de la aplicacion web
Onelouch Reveal y Jerarquia de las preferencias.

Instrucciones de tareas de la pestaiia Usuarios del centro sanitario

Agregar una cuenta de usuario del centro sanitario

Crear una cuenta de usuario del centro sanitario.
Ahora creara el nombre de usuario del usuario del centro sanitario. Una vez guardado, no se podra cambiar.

. Haga clic en Usuarios del centro sanitario.
. Haga clic en Agregar usuario.

. Introduzca la Informacidén general.

. Introduzca la Informacién de contacto.

. Introduzca el nombre de usuario y la contrasefia.

. Seleccione un idioma de la lista desplegable.
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. Seleccione la casilla de verificacion Este usuario es un administrador de centro sanitario sidesea

otorgar a este usuario privilegios de administrador clinico.

o0

. Cuando finalice, haga clic en Guardar.
9. Haga clic en Imprimir el resumen del registro para proporcionar instrucciones al usuario clinico a fin de que
pueda iniciar sesion y finalizar el registro.

Se ha creado una cuenta de usuario del centro sanitario en su centro sanitario. Si necesita agregar otro usuario del centro
sanitario, haga clic en Agregar otro usuario y repita los mismos pasos.

Seleccione el usuario del centro sanitario

1. Haga clic en Usuarios del centro sanitario.
Se mostrara una lista con los nombres de usuario.

2. Busque el usuario.
¢ Desplacese entre las paginas de la lista de nombres.

NOTA: Para ordenar la lista de nombres, haga clic en los encabezados de columna.

¢ Busque en la lista; para ello, se debe introducir el nombre del paciente o el identificador profesional en la casilla
Buscar un usuario. A medida que vaya escribiendo, se filtrara la lista con los nombres de usuario.

3. Haga clic en el nombre del usuario.

Se mostrara la cuenta del usuario del centro sanitario para poder editar su informacion o preferencias.



Editar informacion general del usuario del centro sanitario
Edite el nombre, puesto, especialidad e identificador profesional.
1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
Se muestra la pagina de perfil del usuario.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacién general.

3. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar la informacién de contacto del usuario del centro sanitario
Editar direccion, nimero de teléfono y direccion de correo electronico.
1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Informacidén de contacto.

3. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Cambiar contrasefia de usuario del centro sanitario
La contrasefia debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir al menos una letra y un nimero.
1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Contraseia.
3. Cambie la contrasefia.
No necesita la contrasefia actual, pero debera introducir la contrasefia nueva dos veces.
4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de confirmacion.

Cambiar la funciéon del administrador del centro sanitario
Asignar o quitar la funcién de administrador del centro sanitario.
1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar ala derecha de Funcién del usuario.
3. Haga clic en la casilla Este usuario es un administrador de centro sanitario.
Si la casilla esta marcada significa que este usuario del centro sanitario es ahora un administrador del centro sanitario. Si la
casilla esta desactivada significa que este usuario del centro sanitario no es un administrador del centro sanitario.

4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Seleccionar el idioma del usuario del centro sanitario

1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
2. Haga clic en Modificar a la derecha de Idioma.
3. Seleccione un idioma de la lista desplegable.

NOTA: Sélo se mostraran los idiomas compatibles con su pais.

4. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Eliminar un usuario del centro sanitario
NOTA: Antes de eliminar un usuario del centro sanitario, es necesario volver a asignar sus pacientes a otro usuario.

1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.
2. Haga clic en Eliminar.

3. Utilice la lista desplegable para asignar los pacientes a otro usuario clinico.



4. Haga clic en Si.

Se ha quitado el usuario del centro sanitario y todos los pacientes se han asignado al usuario del centro sanitario elegido.

Editar preferencias de informe del usuario del centro sanitario

Edite informes para verlos e imprimirlos.

1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.

2. Edite las preferencias de informes.

Para

Pasos que debe llevar a cabo

Editar informes del medidor

Haga clic en Informes del medidor y siga los
pasos que se indican a continuacion.

Editar informes de la bomba

Haga clic en Informes de la bomba y siga los
pasos que se indican a continuacion.

3. Haga clic en Modificar.

4. Puede realizar las siguientes acciones:

Para

Pasos que debe llevar a cabo

Seleccionar un informe predeterminado

Seleccione de la lista desplegable el informe que
desea que se muestre en la pantalla cuando visualice
los informes de un paciente.

Seleccionar intervalo de fechas predeterminado

En la lista despegable, seleccione el nimero de dias
(14, 30, 90 o un intervalo personalizado) que desea
incluir en cada informe.

Seleccionar informes para Impresion por lotes

Cuando elija la opcion de impresion por lotes
(multiples informes), marque la casilla situada junto a
cada uno de los informes que desee imprimir.

Los informes aparecen enumerados bajo su funcion
principal (Resumir, Analizar o Comprobar).

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.

Editar las opciones del informe del usuario del centro sanitario

Editar las opciones para ver e imprimir informes.

1. Seleccione el usuario del centro sanitario. Consulte Seleccione el usuario del centro sanitario.

2. Haga clic en Opciones de informe.

3. Haga clic en Modificar ala derecha de Opciones de informe.

4. Haga clic en el recuadro situado junto a cada opcion que desee.

5. Cuando finalice, haga clic en Guardar.
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Detalles de informes

Descripcion general de los detalles del informe

La seccion Detalles de los informes ofrece una descripcion de cada informe y una descripcion general de los colores y
simbolos, mensajes modelo y notas a pie de pagina que pueden aparecer en ellos. En los informes impresos se incluye
otra informacion, como la identificacion del paciente, los intervalos objetivo del paciente y el nlimero de serie del
dispositivo. Los informes de OneTouch Reveal® incluyen datos de los dispositivos del paciente, como medidores de
glucosa y bombas de insulina. Todos los temas de esta seccion contienen informacion que facilitard la comprension de
los informes.

NOTA: En funcion de los datos del paciente, los informes pueden resultar diferentes a los ejemplos que se muestran en este
manual.

Temas en los Detalles de informe

Colores y simbolos en los informes

Los informes de OneTouch Reveal® utilizan diferentes formatos para presentar los datos, entre ellos gréficos,
diagramas, tablas y texto. Para revisar los colores y simbolos utilizados en la presentacion de estos datos, consulte
Colores y simbolos en los informes.

Mensajes de patrén

La aplicacion web identifica los patrones y genera mensajes en el Resumen del paciente, Informe de progreso del
paciente, Analisis de excursiones, Adherencia, Detalles por hora del dia y Detalles por dia de la semana. Para obtener
mas informacion sobre los mensajes de patron, consulte Mensajes de patron.

NOTA: Los mensajes de patron solo se generan cuando existe al menos un resultado de glucosa generada para un intervalo
notificable de un dispositivo.

Notas al pie en los informes

Los informes contienen notas al pie en determinadas circunstancias. Las notas al pie incluyen un texto explicativo
adicional que se utiliza para ayudar a entender los informes y su contenido. Para obtener mas informacion sobre las
notas a pie de pagina en los informes, consulte Notas al pie en los informes.

Descripciones de informes

La aplicacion web OneTouch Reveal® ofrece varios informes diferentes que ayudan a la evaluacion de la
determinacion de glucosa y la administracion de insulina. En esta seccion se incluye ademds una descripcion de cada
informe.

e Informe AGP: BGM, consulte Informe AGP: BGM.

e Resumen del paciente, consulte Informe del Resumen del paciente.

 Informe de progreso y Cuaderno de analisis, consulte Informe de progreso y Cuaderno de andlisis.
» Anadlisis de excursiones, consulte Informe del Andlisis de excursiones.

» Analisis de adherencia, consulte Informe de Andlisis de Adherencia.

 Vista diaria integrada, consulte Informe de Vista diaria integrada.

e Cuaderno de analisis, consulte Informe del Cuaderno de andlisis.

» Lista de datos, consulte Informe de Lista de datos.

o Detalles por dia de la semana, consulte Informe de detalles por dia de la semana.

o Detalles por hora del dia, consulte Informe de detalles por hora del dia.



NOTA: Los resultados de glucosa en sangre introducidos manualmente en la aplicacion movil no se incluyen en los
informes generados en esta aplicacion web.

Colores y simbolos en los informes

Los informes de OneTouch Reveal® utilizan diferentes formatos para presentar los datos, entre ellos gréficos,

diagramas, tablas y texto. La mayoria de los informes OneTouch Reveal® se organizan en secciones. En la parte
superior de cada seccion se puede ver una leyenda que recoge cualquier simbolo utilizado. No todos los simbolos se
utilizan en todos los informes. Se emplean diferentes colores también en los informes al mostrar informes en pantalla o
al imprimir a color. Los colores de los informes impresos y de los que aparecen en pantalla pueden presentar pequefias
variaciones. Como referencia, estos son los colores y simbolos que se utilizan en la mayoria de los informes.

Tabla 1. Colores y simbolos en los informes

Propiedad Simbolo

No marcado A Por encima del objetivo
Dentro del objetivo

A ror debajo del objetivo

Glucosa en sangre antes de las comidas O ror encima del objetivo

Dentro del objetivo

O Por debajo del objetivo

Glucosa en sangre después de las comidas @ o cncima del objetivo

Dentro del objetivo

o Por debajo del objetivo

Promedio de los valores de glucosa en sangre

Objetivos totales

Percentil 25 de glucosa en sangre

Percentil 75 de glucosa en sangre

H. de carbono

Insulina

Insulina con correccion de glucosa en sangre

Insulina con correccion de comidas

Insulina con ambas correcciones

Insulina sin correccion

Reemplazo del bolo hacia arriba

Reemplazo del bolo hacia abajo

—l**X{-IIO ‘

Temperatura basal

Suspender -=ff--

Reiniciar - - } - -

Rellenar la canula F




Propiedad Simbolo

Cebar

=0

Patréon

Mensajes de patréon

Los mensajes de patron sefialan los patrones de control de glucosa y de administracion de insulina detectados a partir
de los datos del dispositivo del paciente. Los mensajes de patron se muestran en el Resumen del paciente, Informe de
progreso del paciente, Analisis de excursiones, Adherencia, Detalles por hora del dia y Detalles por dia de la semana.

NOTA:

e Los mensajes de patrén solo se generan cuando existe al menos un resultado de glucosa generada para un intervalo
notificable de un dispositivo.
e Los mensajes de patrones solo deben usarse como una guia y no como la tinica razén para tomar decisiones médicas. Es

posible personalizar los umbrales de hipoglucemia e hiperglucemia que se usan en la aplicacion web OneTouch Reveal®.
e Tenga presente que las siguientes acciones pueden afectar a los patrones y estadisticas identificados:

e Cambio del intervalo de glucosa objetivo

¢ Eliminar o afiadir un dispositivo (asi también se eliminan o afiaden los datos del dispositivo)

e Cambio de marcadores de comida seglin los resultados de glucosa en sangre

o Seleccionar diferentes intervalos de fechas para ver datos

Para identificar algunos patrones, es necesario que exista un nimero minimo de puntos de datos antes de que se
muestre un mensaje. El nimero de puntos necesarios varia segun el patron. Algunos mensajes tienen prioridad sobre
otros, por lo que no todos los mensajes se muestran, incluso cuando estan activados. Por ejemplo, se le otorga prioridad
a la hipoglucemia sobre la hiperglucemia y ciertos informes muestran tres mensajes de patrén como maximo.

NOTA: Los datos introducidos manualmente no se incluyen en los calculos utilizados para generar mensajes de patron.

Los mensajes de patron se agrupan en seis categorias:

e Mensajes de hipoglucemia

e Mensajes de hiperglucemia

e Mensajes de variabilidad

e Mensajes de andlisis comparativo

» Mensajes de cumplimiento terapéutico

» Mensajes de patrones de analisis, de pautas posologicas y de datos

Notas al pie en los informes

Los informes contienen notas al pie en determinadas situaciones, que proporcionan informacion adicional para facilitar
la comprension de los informes y su contenido. En esta tabla se incluyen las notas al pie y los motivos por los que se
generan.

Tabla 1. Notas al pie

Nota al pie Causa de la nota al pie

Los resultados de glucosa por encima del maximo Se genera cuando el informe contiene resultados de
admitido por el dispositivo se muestran como MUY glucosa por encima de un intervalo de medicion
ALTOS o HI. especifico definido por el dispositivo.
Dependiendo del valor maximo que se permite en un Se genera cuando el informe contiene resultados de
dispositivo, los graficos y los calculos estadisticos glucosa por encima de un intervalo de medicion
utilizan un valor maximo para la glucosa que aparece especifico definido por el dispositivo.

como "ALTO". El valor es el maximo permitido para el

dispositivo + 1 mg/dL. Consulte el Manual del usuario

del dispositivo para determinar el valor maximo

permitido.




Nota al pie

Causa de la nota al pie

Dependiendo del valor minimo que se permite en un
dispositivo, los graficos y los calculos estadisticos
utilizan un valor minimo para la glucosa que aparece
como "BAJO". El valor es el minimo permitido para el
dispositivo - 1 mg/dL. Consulte el Manual del usuario
del dispositivo para determinar el valor minimo
permitido.

Se genera cuando el informe contiene datos de glucosa
por debajo de un intervalo de medicion especifico
definido por el dispositivo.

Puede que los marcadores de comida no sean precisos

el paciente no ha respetado los intervalos de comida.

en caso de que el reloj del medidor esté desajustado o si

Se genera cuando un informe contiene datos de

determinados medidores OneTouch®. Consulte el
Manual del usuario de su dispositivo.

Este informe contiene datos de un dispositivo cuya
configuracion de fecha u hora tiene un desfase con la

la transferencia de datos. Esto podria afectar a la
exactitud de los informes.

aplicacion web de méas de 15 minutos en el momento de

Se genera cuando se detecta una discrepancia entre los
relojes del dispositivo y del sistema durante la
transferencia de datos.

Este informe contiene datos de insulina procedentes de
varias bombas o medidores. Esto podria afectar a la
exactitud del contenido debido a la posibilidad de que
existan entradas duplicadas.

Se genera cuando un informe contiene datos de insulina
procedentes de varios dispositivos de un paciente.

El periodo descrito contiene datos de insulina
procedentes de un medidor y una bomba. Los datos de
insulina del medidor han sido excluidos de este
informe, lo que puede afectar a la exactitud del
contenido.

Se genera cuando un informe contiene datos de insulina
procedentes de al menos una bomba y al menos un
medidor.

Perfil de glucosa ambulatoria (AGP)

El Informe del perfil de glucosa ambulatoria (AGP) es un informe de glucosa de una sola pagina estandarizado para el
sector, creado por el International Diabetes Center y que sirve para la interpretacion retrospectiva de datos de glucosa.
Incluye un resumen de estadisticas, un grafico de perfil de glucosa y perfiles de glucosa diarios. E1 AGP ofrece un

informe coherente con independencia del dispositivo.

NOTA: El informe AGP utiliza umbrales especificos estandar del sector que pueden diferir del intervalo objetivo establecido en
la aplicacion. Por lo tanto, el informe AGP puede diferir de otros informes y graficos de la aplicacion. Ademas, los colores del

informe AGP seran diferentes de los de la aplicacion.

Para obtener informacion mas detallada sobre el contenido de un informe AGP, visite este sitio web del International

Diabetes Center: http://www.agpreport.org/agp/agpreports.

Informe AGP: BGM

Este informe proporciona informacion para ayudarle a usted en la toma de decisiones y el tratamiento, mostrando los

datos de glucosa en sangre en un informe de una sola pagina.

Informe del Resumen del paciente

Descripcion general de los patrones y variaciones de glucosa, las pautas posologicas y de analisis, y las estadisticas
comparativas fundamentales para un intervalo de fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.

Contenido de este informe

e Patrones en los datos de glucosa del paciente




e Estadisticas comparativas para ver el control glucémico del periodo actual descrito frente al anterior para los siguientes
datos:
e promedio de glucosa total
e valor mas bajo
e valor mas alto
e desviacion estandar (si se selecciona)
¢ amplitud intercuartil (si se selecciona)
e Variaciones de glucosa que proporcionan el porcentaje de resultados que se encuentran por encima, por debajo o dentro del
intervalo objetivo
¢ Glucosa del paciente trazada segun la hora del dia
¢ Estadisticas de monitorizacion y dosificacion

Informe de progreso y Cuaderno de analisis

Se trata de una versién del informe que su paciente ve en su app mévil OneTouch Reveal® y que muestra una
descripcion general del progreso, lo cual incluye promedios por mes y un cuaderno de analisis.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

e Un intervalo de fechas seleccionable Resumen frente al periodo anterior
e Tendencia de lecturas y promedios

e 4 patrones mas recientes

e [Lecturas y promedios por mes

e Resumen del Cuaderno de analisis

Informe del Analisis de excursiones

Un resumen general de las desviaciones, o resultados de glucosa en sangre que estan por encima o por debajo de los
Intervalos objetivo del paciente, asi como los patrones de variabilidad.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

e Una grafica con el total de excursiones glucémicas
e Una grafica de las excursiones glucémicas segun la hora del dia
e Una grafica de las excursiones glucémicas segun el dia de la semana

Informe de Analisis de Adherencia

Descripcion general de los datos de cumplimiento de los analisis de glucosa y actividades de la bomba.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.

Contenido de este informe

e Variaciones de glucosa
e Horay dosis de insulina administrada en bolo

Informe de Vista diaria integrada

Vista por hora del dia de los resultados de glucosa, la ingesta de hidratos de carbono y los datos de dosis de insulina.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.

Contenido de este informe

¢ Integra los datos procedentes de los medidores de glucosa en sangre y los dispositivos compatibles en una vista segun la
hora del dia



Informe del Cuaderno de analisis

El Cuaderno de analisis combina las lecturas de glucosa en sangre, dosis en bolo y otros eventos en una tabla. Cada
columna de la tabla del Cuaderno de analisis representa una hora (hay dos ciclos de 12 a 11, uno para horas AM y uno
para horas PM). Las filas de la tabla representan el dia de la semana y la fecha, y cada uno de estos dias se subdivide en
filas que muestran datos como los niveles de glucosa en sangre, las dosis de insulina basal y las dosis de insulina en
bolo.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

e Vista de los resultados de los analisis segun la hora del dia
e Varias estadisticas, entre las que se incluyen las siguientes:
¢ Valor promedio de glucosa
e Consumo total de insulina
e Datos de hidratos de carbono totales

Informe de Lista de datos

Lista exhaustiva de todos los eventos en un intervalo de fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

¢ Un listado extenso de los datos obtenidos por el dispositivo que se pueden ordenar de los siguientes modos:
¢ fecha registrada u orden en el que se tomaron los resultados
¢ tipo de resultado
¢ fuente de datos

Informe de detalles por dia de la semana

Un resumen de la glucosa, la insulina y la ingesta de hidratos de carbono por dia de la semana para un intervalo de
fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

e QGraficos de la glucosa segun el dia de la semana
o Estadisticas fundamentales para cada dia de la semana, en las que se incluye:
e Valor mas alto
¢ Valor mas bajo
e Valor de la mediana
¢ Valor promedio de glucosa
¢ Desviacion estandar
¢ Numero total de resultados de glucosa
e Graficos de la dosificacion de insulina y datos de la ingesta de hidratos de carbono en funcién del dia de la semana
e Estadisticas de insulina para cada dia de la semana

Informe de detalles por hora del dia

Un resumen de la glucosa, la insulina y la ingesta de hidratos de carbono segun la hora del dia para un intervalo de
fechas seleccionado.

Este informe permite un intervalo de fechas de 14, 30, 90 dias o un intervalo personalizado.
Contenido de este informe

e QGrafica de la glucosa segtn la hora del dia
e Estadisticas fundamentales para cada periodo de tiempo a lo largo del dia, entre las que se incluyen:



¢ Valor mas alto

¢ Valor mas bajo

e Valor de la mediana

¢ Valor promedio de glucosa

¢ Desviacion estandar

e Numero total de resultados de glucosa

Graficos de la dosificacion de insulina y los datos de toma de hidratos de carbono por hora del dia
Estadisticas de insulina y toma de hidratos de carbono en cada periodo de tiempo a lo largo de todo el dia



Capitulo
S

Transferencia de datos

Transferencia de datos

La aplicacion web OneTouch Reveal® utiliza los datos recopilados de uno o més dispositivos compatibles para generar
los informes. Hay disponibles dos opciones para transferir datos desde un dispositivo compatible: Herramienta de
transferencia de datos o Transmisor. Para transferir datos con la herramienta de transferencia de datos, debera instalar
primero la herramienta de transferencia de datos.

Ademés, una vez iniciada la sesion en la aplicacion web OneTouch Reveal®, podra encontrar un vinculo para descargar
e instalar la herramienta de transferencia de datos en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para transferir datos usando el transmisor, debe enchufar primero el transmisor en una toma de corriente.

NOTA: Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles, haga clic en el siguiente enlace:

OneTouchReveal.es/support/es ES/

A pesar de que la aplicacion web OneTouch Reveal® utiliza protocolos de cifrado y autentificacion de extremo a
extremo para proteger su informacion, no utilice otros cables, dispositivos u otros medios de transferencia de datos.

Instalar la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal®

La herramienta de transferencia de datos le ofrece una forma de transferir datos a la aplicacion web OneTouch Reveal® desde un
dispositivo compatible. Debera estar instalada antes de que pueda transferir los datos.

NOTA: Debe tener una cuenta OneTouch Reveal® para utilizar la herramienta de transferencia de datos.

Instrucciones de instalacion:

1. Inicie sesion en su cuenta de OneTouch Reveal®.

2. Haga clic en el enlace Herramienta de transferencia de datos.
Se encuentra en la esquina superior derecha de cada pantalla.

3. Siga los mensajes para terminar la instalacion.

4. Asegurese de que el cable USB de OneTouch® no esta conectado al ordenador y haga clic en Aceptar.

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar la instalacion.
Se mostrara una pantalla emergente al finalizar la instalacion. Si lo desea, marque Crear un icono en el
escritorio para colocar un acceso directo en el escritorio. También puede elegir iniciar la herramienta de transferencia
de datos al encender su ordenador.

6. Haga clic en Finalizar.

NOTA: Después de la instalacion, es posible que se le solicite que reinicie el ordenador.

Transferir datos de un dispositivo usando la herramienta de transferencia de
datos

Soélo es posible transferir datos a la aplicacion web OneTouch Reveal® desde un dispositivo compatible. Para obtener un listado
completo de los dispositivos compatibles, las instrucciones de conexion y otra informacién sobre cada dispositivo, haga clic en


https://onetouchreveal.es/support/es_ES/

el siguiente vinculo: OneTouchReveal.es/support/es ES/. Para que el dispositivo transfiera los datos, asegtrese de utilizar el
cable adecuado.
1. Conecte el dispositivo al ordenador con el cable adecuado.

Abra la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® y seleccione Buscar mi dispositivo. La

herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® comenzard a buscar su dispositivo. Cuando se encuentra el

dispositivo, se muestra una pantalla de confirmacion.

2. Inicie sesion en la aplicacion web OneTouch Reveal® con su nombre de usuario y contrasefia.
Si ya ha proporcionado esta informacién previamente y ha elegido recordar su informacién de inicio de sesion, se omitira
este paso.
3. Haga clic en Confirmar para transferir datos.
NOTA:
¢ Si las horas configuradas en el dispositivo y en el ordenador difieren en mas de 15 minutos, se le solicitara que las
sincronice en una pantalla emergente. Haga clic en Si si desea que la hora del dispositivo coincida con la hora del
ordenador. Esta pantalla no se mostrara si escoge sincronizarlas siempre en la pestafia Configuracién.

¢ Cuando se transfieren los datos, puede hacer clic en CANCELAR en cualquier momento para detener la transferencia

de todos los datos por cualquier motivo. Los datos se almacenan en la aplicacion web OneTouch Reveal® solo hasta

que finalice completamente la transferencia de datos.

4. Aparece una pantalla emergente cuando la transferencia ha finalizado, con opciones para ver los informes del paciente o

asignar el dispositivo.

Menu de la herramienta de transferencia de datos

Puede acceder a la configuracion de la herramienta de transferencia de datos que se emplea con mayor frecuencia; para

ello, debe hacer clic con el boton derecho en el icono Instalar herramienta de transferencia de datos (3) en la bandeja
del sistema (PC) o en la barra de mentis (Mac).

Configuracién

Al hacer clic en Configuracién se abriran las pestafias Configuracién, Informacién de inicio de
sesién, Dispositivos y Ayuda de la herramienta de transferencia de datos. Consulte Personalizar la configuracion
de la herramienta de transferencia de datos para obtener instrucciones sobre como cambiar esta configuracion.

Buscar mi dispositivo

Cuando seleccione Buscar mi dispositivo, la herramienta de transferencia de datos comenzara a buscar un
dispositivo compatible conectado a su ordenador con el cable adecuado.

Configuracién de comunicacién del dispositivo

Sino se selecciona Deshabilitar deteccidén automitica de dispositivos en Configuracién de
comunicacién del dispositivo en la pestafia Configuracién, Herramienta de transferencia de
datos buscara automaticamente un dispositivo.

Ver registros
Cuando seleccione Ver registros, podra consultar informacion técnica acerca de una transferencia de datos.
Borrar dispositivo

Es posible utilizar la herramienta de transferencia de datos para borrar los datos almacenados de algunos dispositivos
compatibles. Consulte Borrar dispositivo con la herramienta de transferencia de datos para obtener instrucciones.

Ayuda
Proporciona un vinculo a este manual de usuario y otra informacion de contacto para obtener ayuda.

Salir


https://onetouchreveal.es/support/es_ES/

Cierra la aplicacion de la herramienta de transferencia de datos.

Borrar dispositivo con la herramienta de transferencia de datos

Es posible utilizar la herramienta de transferencia de datos para borrar los datos almacenados en algunos dispositivos
compatibles. Para obtener un listado de los dispositivos y si es posible eliminar sus datos, haga clic en el siguiente enlace:
OneTouchReveal.es/support/es ES/.

Una vez borrados, los datos del dispositivo previamente cargados mediante Herramienta de transferencia de

datos solo estaran disponibles a través de la aplicaciéon web OneTouch Reveal®.
1. Conecte el dispositivo al ordenador con el cable adecuado.

Abra la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® y seleccione Buscar mi dispositivo. La

herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® comenzaré a buscar su dispositivo. Cuando se encuentra el
dispositivo, se muestra una pantalla de confirmacion.

2. Haga clic con el boton derecho en el icono Herramienta de transferencia de datos (3) en la bandeja del
sistema (PC) o en la barra de mentis (Mac).

3. Haga clic en Borrar dispositivo en el ment emergente.

4. Haga clic en Borrar dispositivo para borrar permanentemente los datos del dispositivo.
Una pantalla emergente le confirmara que los datos se han borrado.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje de confirmacion.

Personalizar la configuracion de la herramienta de transferencia de datos

La Herramienta de transferencia de datos se instala con una configuracion predeterminada que se puede ajustar a sus
necesidades abriendo la herramienta y cambiando las pestafias Configuracién, Informacién de inicio de
sesién, Dispositivos y Ayuda.

Pestaiia Configuracién

En la pestaiia Configuracién puede personalizar las siguientes opciones:

o Seleccione Ir a la aplicacién web OneTouch Reveal® después de cada transferencia si
desea que la herramienta de transferencia de datos abra su navegador predeterminado e inicie sesion en la

aplicacion web OneTouch Reveal® después de una transferencia correcta.
o Seleccione Mostrar pantalla de inicio para mostrar la pantalla de inicio cada vez que inicie la
herramienta de transferencia de datos.

Puede usar Configuracién de comunicacién del dispositivo para configurar la capacidad de la
Herramienta de Transferencia de Datos de encontrar automaticamente un dispositivo compatible cuando esté conectado
al ordenador.

e Secleccione Deshabilitar deteccidén automdtica de dispositivos sino desea que la herramienta de
transferencia de datos encuentre automaticamente un dispositivo al conectarlo a su ordenador con el cable adecuado.

e Use las flechas o introduzca un nimero en el campo Intervalo de sondeo para especificar la frecuencia con la que
la herramienta de transferencia de datos debe buscar un dispositivo conectado.

e Utilice la lista desplegable Puerto si desea especificar el puerto que se va a utilizar para la conexion del dispositivo.
Seleccione Busqueda automatica si desea que la herramienta de transferencia de datos busque todos los puertos
disponibles para un dispositivo conectado.

e Utilice Configuracién de sincronizacién del reloj para elegir si desea configurar automaticamente la
hora del dispositivo con la hora del sistema del ordenador si la diferencia es superior a 15 minutos.

Pestaiia Informacién de inicio de sesién

Es posible configurar la herramienta de transferencia de datos para que inicie la sesion en la aplicacion web
OneTouch Reveal® sin que tenga que introducir su nombre de usuario o la direccion de correo electrénico y la


https://onetouchreveal.es/support/es_ES/

contrasefia cada vez que transfiera datos. Para activar el inicio de sesion automatico, marque la casilla e introduzca los
datos necesarios en Nombre de usuarioy Contrasefa.

Pestafia Dispositivos
En la pestaiia Dispositivos, puede seleccionar los dispositivos que utiliza.
Pestafia Ayuda

En la pestafia Ayuda encontrara un vinculo que le llevara a este manual de usuario y a otra informacioén de contacto
para obtener ayuda.

Transferir datos de un dispositivo usando un transmisor

Los pasos siguientes describen el proceso de transferir datos usando un transmisor.
1. Conecte el dispositivo al transmisor con el cable adecuado.

2. El transmisor transferira automaticamente los datos.

3. Inicie la sesion en la cuenta de la aplicacion web OneTouch Reveal®.

Asignar dispositivo del paciente

Se asignan automaticamente al paciente los datos de un dispositivo que se reconoce que es el de un paciente existente
de su centro sanitario.

Si no se reconoce que un dispositivo es el de un paciente existente de su centro sanitario, aparece un icono de

notificacion en el encabezado de la aplicacion web OneTouch Reveal®. Haga clic en el icono de la opcion para asignar
el dispositivo a un paciente nuevo. Una vez asignado, los datos del paciente se almacenaran en la aplicacion web

OneTouch Reveal®.

Crear informe de invitado sin asignar dispositivo de paciente

La aplicaciéon web OneTouch Reveal® le permite crear un informe de invitado sin asignar el dispositivo a una cuenta de
paciente. Puede descargar estos informes hasta que los datos se borren de la cola o hasta 48 horas después de la carga de datos,

pero los datos no se almacenan en la aplicacién web OneTouch Reveal® permanentemente hasta que se asignen a un paciente. El
intervalo de fechas para un informe de invitado siempre sera los ultimos 14 dias. No se pueden personalizar ni el intervalo de
fechas ni el intervalo objetivo de glucosa.

Para crear el informe de invitado:

1. Conecte el dispositivo de su paciente a su ordenador.

2. Abra la herramienta de transferencia de datos y seleccione Buscar mi dispositivo.

3. Haga clic en Abrir aplicacién web después de que los datos hayan terminado de cargarse.

4. En la aplicacion web, haga clic en el icono Notificacion del encabezado de la pestafia Pacientes o bien en Dispositivos que
seran asignados de la barra de notificaciones.

5. Hagaclic en Crear informe de invitado para ver las opciones del informe.

Desinstalar la herramienta de transferencia de datos de OneTouch Reveal®

Si desea desinstalar la herramienta de transferencia de datos, siga estas instrucciones:
Asegurese de que la aplicacion Herramienta de transferencia de datos no se esté ejecutando.

Windows:

1. Acceda a Configuracion.
2. Vaya a Agregar/Quitar programas.
3. Busque DTT.



4. Haga clic en Desinstalar/Eliminar.

Esto activara el desinstalador de Windows y eliminara el programa de su PC.
Mac:

1. Busque DTT en la carpeta de Aplicaciones.
2. Haga clic en ella y arréstrela a la papelera.
3. Vacie la papelera.



Capitulo

6

Recursos

Recursos

En esta seccion se incluye informacion adicional que puede ser de utilidad.

Glosario

En este glosario se definen los términos utilizados en la aplicacién web OneTouch Reveal® y su correspondiente
Manual del usuario, asi como ciertos términos sanitarios frecuentes relacionados con la diabetes.

Informe de Analisis de Adherencia

Informe de OneTouch Reveal® que ofrece una descripcion general de los datos de cumplimiento terapéutico de los
analisis de glucosa en sangre y las actividades de la bomba para un intervalo de fechas seleccionado.

Glucosa promedio

Media aritmética calculada para un conjunto de resultados de glucosa en sangre.
Dosis basal

Cantidad de insulina continua que el cuerpo necesita a lo largo de todo el dia.
Monitorizacién de glucosa en sangre (BGM)

Un sistema de monitorizacion de la glucosa que mide la glucosa a partir de una muestra de sangre obtenida de un
pinchazo en el dedo mediante un dispositivo portatil (medidor).

Azucar o glucosa en sangre (GS)

Se refiere a los resultados de aztcar (glucosa) obtenidos de una muestra de sangre. En los informes se utiliza "glucosa
en sangre" o su abreviatura (GS) para identificar dichos resultados.

Dosis de bolo

Unidades adicionales de insulina necesarias para cubrir la ingesta de hidratos de carbono o para corregir un nivel de
glucosa en sangre alta.

Canula

Un tubo flexible que se introduce en una cavidad corporal, conducto o vaso para drenar un fluido o administrar
sustancias tales como la medicacion (p. €j., insulina).

Monitorizaciéon continua de glucosa (CGM)

Sistema de monitorizacion de glucosa que mide la glucosa en el liquido intersticial debajo de la piel de manera casi
continua mediante un sensor que se inserta a través de la piel.

Administrador del centro sanitario
Funcion en la aplicacion web OneTouch Reveal® con acceso no restringido a todas las funciones de la aplicacion.

Usuario del centro sanitario



Funci6n de la aplicacion web OneTouch Reveal® con un acceso mas limitado a las funciones de la aplicacion.
Coeficiente de variacion

El coeficiente de variacion (CV) se define como la relacion entre la desviacion estandar (DE) con respecto a la media
(promedio) expresado en tanto por ciento: %CV=100 X DE/Media.

Informe de Lista de datos

Informe de OneTouch Reveal® que ofrece una vista en una tabla de todos los datos obtenidos por el dispositivo en un
intervalo de fechas seleccionado y en orden cronolégico.

Registro de datos

Unidad de informacién en la aplicacién web OneTouch Reveal®, como los resultados de glucosa en sangre, la dosis de
insulina u otra informacion (p. ¢j., nombre).

Intervalo de fechas

El nlimero de dias con datos (14, 30, 90 o un intervalo personalizado) recogidos en cada informe de
OneTouch Reveal®, a menos que se especifique lo contrario.

Informe predeterminado

El informe OneTouch Reveal® mostrado en primer lugar por defecto para cada paciente. Cada usuario del centro
sanitario puede configurar el informe predeterminado.

Predeterminados

Se refiere a los intervalos de glucosa objetivo o las opciones de informe que se encuentran preconfiguradas en la
aplicacion web OneTouch Reveal®.

Informe de detalles por dia de la semana

Informe de OneTouch Reveal® con un resumen de los resultados de glucosa en sangre, insulina y consumo de hidratos
de carbono por dia de la semana, para un intervalo de fechas seleccionado.

Informe de detalles por hora del dia

Informe de OneTouch Reveal® en el que se proporciona un resumen de los resultados de glucosa en sangre, insulina y
consumo de hidratos de carbono por hora del dia para un intervalo de fechas seleccionado.

Dispositivo

Un producto que es una fuente de datos sobre diabetes que se puede compartir con la aplicacion web
OneTouch Reveal®.

Numero de serie del dispositivo

Un ntimero Unico almacenado en la memoria de cada dispositivo de control de la glucosa. La aplicacion web

OneTouch Reveal® recupera el namero de serie del dispositivo al transferir los datos de glucosa de forma que se realice
un seguimiento del dispositivo desde el cual se generaron los datos.

Informe del analisis de excursiones glucémicas

Informe de OneTouch Reveal® que ofrece un listado de patrones de hiperglucemia, hipoglucemia, variabilidad y bomba
para un intervalo de fechas seleccionado.

Notas al pie
Mensajes que aparecen en la parte inferior de los informes OneTouch Reveal® que indican una informacion adicional.
Informe de invitado

Funci6n de la aplicacion web OneTouch Reveal® que permite descargar informes sin haber asignado el dispositivo a un
paciente. El intervalo de fechas para el informe de invitado siempre sera los ultimos 14 dias. El intervalo objetivo se



preestablece de acuerdo con las pautas nacionales de control de la diabetes. No se pueden personalizar ni el intervalo de
fechas ni el intervalo objetivo de glucosa.

Resultados de glucosa en sangre ALTA

Cuando en un informe se muestra "ALTO" (o "HI") en mayusculas, se refiere a los resultados de glucosa en sangre por
encima del intervalo notificable del dispositivo de control de la glucosa.

Hiperglucemia

Estado en el que un paciente tiene un nivel de glucosa en sangre muy alto. La definicion clinica de hiperglucemia es un
nivel de glucosa en sangre por encima de 180 mg/dL.

Hipoglucemia

Estado en el que un paciente tiene un nivel muy bajo de glucosa en sangre. La definicion clinica de hipoglucemia es un
nivel de glucosa en sangre por debajo de 70 mg/dL.

Relacién insulina/hidratos de carbono (I:C)

Relacion de insulina con respecto a los hidratos de carbono. Este ratio muestra la cantidad de gramos de hidratos de
carbono "cubiertos" por cada unidad de insulina administrada. Por ejemplo, un ratio insulina/hidratos de carbono de
1:20 significa que una unidad de insulina cubrird 20 gramos de hidratos de carbono.

Factor de sensibilidad a la insulina (FSI)

La cantidad (medida en mg/dL) en la que se reduce su nivel de glucosa en sangre por cada unidad de insulina
administrada.

Informe de Vista diaria integrada
Vista por hora del dia de los resultados de glucosa, la ingesta de hidratos de carbono y los datos de dosis de insulina.
Amplitud intercuartil (IQR)

La distancia comprendida entre los percentiles 75 y 25. EI IQR es fundamentalmente el intervalo medio del 50 % de los
datos. Al IQR no le influyen los valores atipicos o extremos debido a que utiliza el 50 % medio. Cuanto mayor sea la
distancia entre los percentiles 25 y 75, mayor variabilidad de los datos.

Informe del Cuaderno de analisis

Informe de OneTouch Reveal® con datos de los resultados de glucosa en sangre, la bomba, la ingesta de hidratos de
carbono y la insulina distribuidos en columnas por hora del dia, para un intervalo de fechas seleccionado.

Resultados de glucosa en sangre BAJOS

Cuando en un informe se muestra "BAJO" (o "LO") en maytsculas, se refiere a los resultados de glucosa en sangre por
debajo del intervalo notificable del dispositivo de control de la glucosa.

Mediana

El valor en la posicién central en un conjunto de datos (tomado como el promedio de dos valores en la posicion central
cuando la secuencia posee un numero de valores par).

Informe del resumen del paciente

Un informe de OneTouch Reveal® que ofrece una descripcion general de los patrones y excursiones de glucosa, las
pautas posolédgicas y de andlisis y las estadisticas comparativas fundamentales para un intervalo de fechas seleccionado.

Mensajes de patrén

Mensajes que se muestran en los informes OneTouch Reveal® que le ayudan a identificar patrones en los datos de
paciente.

PDF

Formato de documento (Portable Document Format) que se puede abrir y visualizar mediante Adobe® Acrobat®
Reader®.



Intervalo de sondeo

Tiempo entre las sesiones de sondeo. El programa utiliza las sesiones de sondeo para buscar dispositivos conectados en
el ordenador.

Informe de progreso y Cuaderno de analisis

Se trata de una versién del informe de OneTouch Reveal® que el ve el paciente en su aplicacion movil y que muestra
una descripcion general del progreso, lo cual incluye promedios por mes y un cuaderno de analisis.

Configuracién
Personalice los informes OneTouch Reveal® para ajustarlos a sus necesidades.

Horario

Las 24 horas del dia que se dividen en ocho tramos horarios que se pueden personalizar para ajustarse a la rutina diaria
personal de cada individuo.

Desviacidn estandar (DE)

Medida de dispersion, es decir, en qué medida se dispersan los datos de glucosa en torno a la media en un determinado
conjunto. Una desviacion estandar baja significa que los resultados de glucosa se encuentran agrupados estrechamente;
una desviacion estandar alta significa que se encuentran muy dispersos.

Marcadores

Notas que se afladen a un resultado para una mejor identificacion de los datos. EI marcador puede indicar que se trata
de un resultado obtenido antes de comer, después de comer, en ayunas o antes de acostarse.

Intervalo objetivo

El intervalo (dentro de los limites superior e inferior del intervalo de glucosa objetivo) de los niveles de glucosa en
sangre preferidos.

Tramos horarios

Ocho tramos comprendidos en un periodo de 24 horas que se utilizan para organizar los datos que se transfieren a la
aplicacion web OneTouch Reveal®.

Informacién sobre herramientas

Informacion adicional que se muestra al mover el cursor del raton sobre un campo de texto o icono. No todos los
campos de texto o icono cuentan con informacion sobre herramientas.

Transferencia

Procedimiento mediante el cual se envian los datos desde un dispositivo a la aplicacion web de OneTouch Reveal®.
Transmisor

Hardware usado para transferir datos a la aplicacion web OneTouch Reveal® desde un dispositivo para diabetes.
Unidad de medida

Se refiere a mg/dL. Los resultados de glucosa en sangre se indican en mg/dL.

Dispositivos compatibles

Para obtener un listado completo de los dispositivos, haga clic en el siguiente vinculo:
OneTouchReveal.es/support/es ES/. Es posible transferir los datos desde todos estos dispositivos indicados y en la tabla
se incluyen las instrucciones de conexion. Esta tabla también sirve como referencia para las caracteristicas y funciones
disponibles para cada dispositivo compatible.

Para obtener un listado de los dispositivos compatibles con la aplicacion web OneTouch Reveal®, haga clic con el
botén derecho en el icono de la Herramienta de transferencia de datos (!'ﬁ) en la bandeja del sistema (PC) o la barra de


https://onetouchreveal.es/support/es_ES/

menus (Mac). Seleccione Configuracién y luego Dispositivos. Puede obtener un listado con los dispositivos
compatibles en su pais.

Jerarquia de las preferencias

Si no se configuran preferencias para los intervalos objetivo de glucosa y los informes, se utilizara la configuracion
predeterminada de la aplicacion web OneTouch Reveal®.
Cada usuario del centro sanitario puede configurar las preferencias de los intervalos objetivo de glucosa para un

paciente en concreto. De esta manera, las preferencias especificas del paciente se usaran y se mostraran como
configuracion personalizada.

Coémo se configuran las preferencias Qué preferencias se utilizan
No se han configurado preferencias. Los valores predeterminados de la aplicacion web
OneTouch Reveal®.

El usuario del centro sanitario establece las preferencias | Sustituye los valores predeterminados de la aplicacion

personalizadas para un paciente en concreto. web OneTouch Reveal®, los valores predeterminados
del centro sanitario (si estan configurados) y los valores
predeterminados del usuario del centro sanitario (si
estan configurados), y se convierte en la configuracion
personalizada para el paciente en concreto.

Solucion de problemas

La seccion Solucion de problemas le servira de ayuda si tiene dificultades al utilizar la aplicacion web

OneTouch Reveal® o la transferencia de datos. En la seccion Solucion de problemas se enumeran los problemas mas
frecuentes y sus soluciones. Si no es capaz de resolver un problema, intente actualizar el navegador. Si el problema
persiste, envie un correo electronico a contacto.es@onetouch.com o llame al 900 100 228 llamada gratuita para obtener

asistencia técnica sobre OneTouch Reveal®.

No se pueden transferir datos desde un dispositivo a la aplicacion web OneTouch Reveal®
mediante la herramienta de transferencia de datos.

Si falla la comunicacion entre el dispositivo y la aplicacion web OneTouch Reveal®, compruebe lo siguiente:

« Asegurese de que tiene instalada la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal®. La herramienta de
transferencia de datos debe estar instalada para transferir datos desde un dispositivo compatible a la aplicacion

web OneTouch Reveal®. Para obtener informacién sobre como instalar la Herramienta de transferencia de datos,
consulte Instalar la herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal.

o Asegurese de que el cable que utiliza para transferir datos esta conectado correctamente al ordenador y al
dispositivo.

o Asegurese de que cuenta con el cable de transferencia de datos recomendado por el fabricante del dispositivo.
Consulte el Manual del usuario del dispositivo para obtener mas informacion.

o Asegulrese de que esta transfiriendo datos desde un dispositivo compatible. Para obtener un listado completo de
los dispositivos admitidos, haga clic en el siguiente vinculo: OneTouchReveal.es/support/es ES/.

» Asegurese de que el dispositivo esta configurado para transferir datos. Como regla general, la mayoria de los
medidores deben apagarse para poder transferir datos. Para obtener un listado completo de los dispositivos
admitidos, haga clic en el siguiente vinculo: OneTouchReveal.es/support/es ES/.

o Asegurese de que la Herramienta de transferencia de datos OneTouch Reveal® esté configurada para encontrar el
dispositivo automaticamente. Para obtener informacion sobre como personalizar la configuracion, consulte
Personalizar la configuracion de la herramienta de transferencia de datos.

» Seleccione Buscar mi dispositivo en el menu de la herramienta de transferencia de datos para buscar de
forma activa el dispositivo. Este menu aparece cuando hace clic con el boton derecho en el icono de la
Herramienta de transferencia de datos. Para mas informacion sobre el menu, consulte Menu de la herramienta de
transferencia de datos.
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No se puede acceder a la aplicacion web OneTouch Reveal®

Si no puede acceder a la aplicacion web OneTouch Reveal®, revise lo siguiente:

« Es posible que la aplicacion web OneTouch Reveal® no esté disponible temporalmente. De ser asi, aparecera un
mensaje para notificarle que puede volver a iniciar sesién en unos minutos. Si el problema persiste, péngase en
contacto con Atencion al cliente. Para obtener informacion de contacto de Asistencia técnica, consulte Asistencia
técnica.

e Un cortafuegos podria estar impidiendo el acceso al sitio. Pongase en contacto con el personal de asistencia
informatica o con Atencion al cliente. Para obtener informacion de contacto de Asistencia técnica, consulte
Asistencia técnica.

Imposible vincular cuenta del paciente

Si no puede establecer un enlace con una cuenta OneTouch Reveal® del paciente, verifique que el paciente tiene una
cuenta OneTouch Reveal® activa.

No se muestran datos en los informes de OneTouch Reveal®

Es posible que falten datos (p. ¢j., no existen datos disponibles) cuando vea o imprima informes de un intervalo de
fechas concreto. Entre los motivos por los cuales pueden faltar datos se incluyen los siguientes:

e Ha seleccionado un intervalo de fechas del informe para el que no existen datos suficientes. Seleccione un nuevo
intervalo de fechas para el informe.

e Se han eliminado los datos durante o tras la transferencia de datos. Cuando la fecha del dispositivo no esta
configurada correctamente (p. ¢j., existen resultados con marcas de hora con una fecha futura), la aplicacion web
OneTouch Reveal® le ofrece la opcion de eliminar los puntos de datos con marcas de hora imprecisas. Compruebe
la configuracion de fecha del dispositivo y revise el informe Lista de datos en Informe de Lista de datos.

Navegador web o Adobe® Acrobat® Reader no compatible®

Su navegador web y la version de Adobe® Acrobat® Reader® deben aparecer en la lista de requisitos de software de
OneTouchReveal.es/support/es ES/. Es posible que reciba un mensaje del navegador web o de Adobe® Acrobat®
Reader® cuando utilice una version no compatible.

Ha olvidado su contraseifa y no puede iniciar sesion en la aplicacion web OneTouch Reveal®
(cuenta bloqueada)

Las cuentas se bloquean después de tratar de iniciar la sesion cinco veces con una combinacion no valida de nombre de
usuario y contrasefa. El sistema bloquea la cuenta durante 15 minutos. Pasado este tiempo, puede intentar iniciar la
sesion de nuevo. Es necesario introducir una combinacion valida de nombre de usuario y contrasefia para acceder a la
cuenta.

Si olvidé su contraseiia, la pagina de inicio de sesion de la aplicacion web OneTouch Reveal® incluye el enlace
¢0lvidé su contrasefia?. Haga clic en el enlace e introduzca la direccion de correo electronico que utilizod para

crear su cuenta. La aplicacion web OneTouch Reveal® enviard un correo electronico. Siga las instrucciones del correo
electronico para restablecer su contrasefia.
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